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PERILLUSTRI, CLARISSIMO, AC EXPERTISSIMO 
DOMINO 


FERDINANDO DE LEBER, 


SACRAE CAESAREAE REGIAE APOSTOLICAE MAJESTATI 
A CONSILIIS, 
CHIRURGIA DOCTORI 
EJUSDEMQUE IN INCLYTA ET ANTIQUISSIMA UNIVERSITATE VIENNENSI 
PROFESSORI PUBLICO ET ORDINARIO; 
C^ONLILEGIIOMEDICI VIENN E NSIS SOCI O; 
NOSOCOMIORUM CIVICORUM 
OLIM 
CHIRURGO PRIMARIO ETC. ETC, 
VIRO OPTIMO ET INTEGERRIMO. 


Perillustris ac Clarissime Domine ! 


“Ur numero prope infiniti, ita patria diversi viri factos in 
Chirurgiae arte salutari progressus amplae eruditioni juxta ac 
humanitati, probataeque doctrinae Tuaz in acceptis habent. 
Nescius quis est, quot numerent jam aucto Tuo venerabili senio 
Exercitus — Metropoles — Universitates — Urbes — Oppida — Rus 
longe lateque patens viros discipulos Tuos perfectissimos, Prae- 
ceptoris Sui Clarissimi memores, qui fidissima theoria practicis 
Tvıs observationibus distincta a Tr imbuti, Te Duce, Te 
Comite consulte ac intrepide operari, et mederi didicere. ad 
Optimi et Heroici Magistri exemplum. 

Contigit mihi inter quam plurimos Tvos asseclas felici sorte, 
non publicis tantum, sed et privatis instructionibus in nosocomiis, 


quorum eras Chirurgus Primarius, et ordinationibus domesticis, 


guas ingens et ditiorum et pauperum copia fere in dies quaesierat, 
interesse: ibique apertum Praeceptorem ac diuturno. artis usu 
sapientem in rebus dubiis haesitanti consulere mihi, aliisque multis 
jam praxim exercentibus Chirurgiae magistris, nec minus tyronibus 
licuit. 

Nunguam non memor ero, per decennium mihi non modo 
munere prosectoris in anatomicis, et assistentis in chirurgicis 
fungi, verum etiam numerosissimos, Te Duce, videre et observare 
aegros, plurium quoque curam gerere, datum fuisse. Hinc me 
sublimiorem cadaverum autopsiam a Te fuisse edoctum, et data 
saepe privatim ansa gravissimis operationibus a TE factis adstitisse 
gratus recordor. 


Tiz1 artis primordiorum et veterum doctrinae probe gnaro, 
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recentiorum inventa, scriptaque diligenter pervolventi mos est in 
publicis collegiis, quid aequi bonique, quid mali consulas, decla: 
rare, quod temere ab aliis actum aut persuasum , docto ratiocinio 
corrigere. Tu 4 igitur opera summos in arte viros classicos o 
sciolis , vere medentes ab agyrtis discernere didici. Sic artis 
canones a Te traditos secutus instruxi viros juvenes. privatae 
instructioni meae a T's jam Viennae benigne commissos; sic- 
doceo in praesentiarum praecepta Macistr1 met alta mente 
tenens. | 

Non solum, quae ad artem sunt, ad perpetuam me exhor- 
tantur gratitudinem , sed ea quoque, quae integritatis et virtutis 
Tvar exemplo edoctus sum, quae vero hic enumerare abstineo; 


ne Te Integerrimum laudando offendam. 


Patere, Vir PERILLUSTRIS ac CLARISSIME! ut hunc Instru- 


mentorum Chirurgicorum Selectum , mea opera in commodum et qu 
usum discentium et practicorum typo mandatum, tabulis exaratum, ne 
nonnisi usitata sistentem, in gratitudinis tesseram. et memoriam et 


Nomini Tuo sacrum faciam, et frugem Jr reddam Tors 
instructionibus depromtam _ Macistro — PRrOFESSORI— et ° Oj 


Favroni meo aeternum venerando ag: 


obsequiosissimus, devinctissimus be 


Thomas Knaur 


PRAEFATIO 


Ad altiorum cumprimis Medico - Chirurgicarum scientiarum 


studiosos Viros, Juvenes, et amicos meos optimos. 


Cum aliquot abhinc annis ad obeundum in universitate me- 
tropolis Galiciae Professoris Chirurgiae munus iter pararem, 
jamque discessurus Caesaris immortalis Josephi Secundi gratiae , 
et favori me commendarem humillime, haec mihi Divus Princeps 


gratiosissimis in mandatis dedit; omnem operam, quod meum 


72 est, ut impendam, Chirurgiae studium eo perficiendi in Galicia, 
et quo regnum istud temporum successu ejus generis Chirurgos obti- 
N, neat, qualibus exercitus Sui jam gaudent in praesentiarum, quales 
m | et ibi probe exculti incolis praesertim rurantibus praesto sint. 

IS Equidem corde et animo , pro viribus et munio constitui 
eb ~ Optimi Principis benevola mandata adimplere. Ast munus 


aggresso tanta undequaque intervenere obstacula , ut lentius, 
quam opinabar, festinare coégerint circumstantiae praeter spem 
longius a fine et scopo, quem proposui, retentum. Viam prae- 
cludens saxum, si integrum tollere nequeas, reiterato conatu 
frustratim disrumpere satage. Sicque connivendo et temporum 
beneficio exspectato jam sistere , jam promovere gradum suase- 


runt mores, 


Interim pro re nata provinciae mihi traditae satisfacere 
elaboravi omni, cui par sum, conatu: sicque praesenti hoc opere 
plurium, quae adhuc desiderantur, defectui quadam ex parte 
opem ferre studui. 

Normam instrumentorum selectissimorum, et maxime ad 
usum hodiernum spectantium typo mandare, eique, posthabito 
omni verborum ornatu, succinctam usus declarationem adjun- 
gere, caetera doctis aut docentibus relinquere statui. N ec deter- 
ruit objectio exstare alioquin celeberrima hujus pensi opera 
Brambillae, uti et clarissimi Richteri, Bellii, etc., hinc meo 
facile supersedendum esse. Compertum sit, clarissima haec 
opera in Galicia partim minus esse nota, partim ob carius 
pretium nostris indigenis aegre comparari. Hinc illustri horum 
virorum industriae meam , nostratibus plus accommodatam , 
sine crimine substitui. 

Primis quatuor tabulis quaedam instrumenta, quae ad mecha- 
nica et mathematica pertinent, praemisi, cum expertus sim, 
multi esse incommodi, chirurgum artifice destitutum, in eorum 
notitia et usu esse peregrinum: quorum nimirum ope fabro per- 
ficienda instrumenta partim exactius designare , partim diversa , 
quae necessitas postulat, interim, qua data opera, ad usum 
anatomicum vel chirurgicum praeparare valeat. 

Interim de seligendorum a me facto discrimine scito, lector 
benevole! me a veteribus nobis tradita et diuturno usu compro- 
bata instrumenta e serie recentiorum non abjecisse, ut novato- 
ribus placeam. Nam idem novitatis et emendationis pruritus 
effecit, ut armamentarii chirurgici suppellex in carum illud 


immensum, de quo tot et tanta inventa ad superflua vel inutilia 
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relegavit usus et experientia, sit divagata. Docentis officium est 
instrumenta simpliciora compositis, usitata. minus vulgaribus 
praehabere, ad artis principia reducere, normam succinctam et 
definitam demonstrare tyronibus, evitare inextricabilem juveni 
labyrinthum. 

Hanc regulam in Selectu meo persecutus  singula..quoque 
instrumenta naturali debitaque forma exhibui şı evitato. caetero- 
quin omni ornatu, ne inde operis pretium augeam, et. ne;sit vel 
mediocri fabro difficultas ad similitudinem conficiendi. Dictum 
vero sit per transennam, pessime in tota, quanta est, Galicia, 
chirurgis esse prospectum, cum nullus adsit faber instrumenta- 
rius, et hanc ob rem ineptissima instrumenta caro pretio per 
mercatores - pharmacopaeos - foenori inhiantes judaeos unde 
unde afferri, sique tandem sine acie sint, aut aerugine maculata, 
adesse neminem, qui acuat, aut nitida reddat. si non circumfo- 
raneus quidam cotiarius fortuito carrum suum loco sistat. Vae 
homini! de cujus corio hujusmodi instrumentis agitur. 

Optabam cuncta instrumenta ad eumdem apparatum spe- 
ctantia serie systematica tabulis imprimi, ut lectoris explicationem 
quaerentis taedium effugerem; sed impediit sumptus nimii inde 
oriundi calculus. 

Ratio, cur bilinguem editionem paraverim, est primo; cum 
ut plurimum doctiori nostrorum sodalium classi vulgare , Polonis 
vero, uti Hungaris, praeter linguam regni adeo familiare sit 
idioma latinum, ut nonnisi linguis alternantibus colloqui et con- 
versari in consueto habeant, ad linguam vero teutonicam minime 
adhucduni proclives sint: secundo; cum relictis in Austria amicis 


meis patrio simul amore etidiomate obvius, utilisque esse voluerim. 


a A 


Jam ut munere meo defungar, candide lector, sic habeto: 
non quaestum aut gloriam captandam, sed publicum emolu- 
mentum fuisse operis et laboris mei finem, quo utere tum pri- 
mum, si caetera, quae altioris Chirurgiae sunt, fueris perfectus, 
et demum ab ingenuo et experto magistro operari didiceris. 
Tandem, quidquid praestiterim, nomnisi ex aequo bonoque 
animo praestitum tibi voveo: et si quid male comtum inveneris, 


indulge et vale. 


AUTHOR, 


SELECTUS 
INSTRUMENTORUM CHIRURGICORUM 
IN USUM 
DISCENTIUM ET PRACTICORUM 


TABULIS EXARATUS, 


Non ergo despicias ullum | instrumentum; 
quum sint omnia apud te praeparata: inex- 
cusabilis est enim, qui hanc artem profitetur, 
et non habet in promptu, quae ad hanc artem 


requiruntur. 


ALBUCASIS LIB, I, METH, CAP, 67. 


Du mufst demnach kein Werkzeug je ver- 
achten; vielmehr lafs jedes bey dir fertig fin- 
den: wer diefe Kunft treibt, und, was fie 
erfordert, nicht zur Hand bereit hat, dem 


iff's unverzeihlich, 


ALBUCASIS LIB, 11, METH, CAP. 67. 
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INSTRUMENTARIUM 
ANATOMICO-CHIRURGICUM. 


TAB Wiley E 


FIGURA 1. 
Scala perticarum geometrica sex 
pollicum; spatium pollicis in quatuor 
partes aequales divisum, continentes 
lineas tres. 

Usus. In visis et repertis vulneribus 
ad detegendam longitudinem , latitudi- 
nem, et profunditatem; porro instru- 
ctioni fabrorum et mechanicorum in 


conficiendis instrumentis serviens. 


FIGUR A. 
Circinus ad determinandam propor- 
tionem. 


FIGURA 3. 

Circinus cruribus incurvis ad peri- 
pheriam cujuscumque corporis simul et 
semel dimetiendam. 

FIGURA. 4. 

Malleolus anglicus. a) E latere. b) A 

parte inferiori conspectus. 


ANATOMISCH - CHIRURGISCHE 
WERKZEUGE. 


(CR e Wir Eel 


FIGUR 1. 


Der deutsche Mafsstab von sechs 
Zoll; ein Zoll davon wird in vier 
Theile, und jeder vierte Theil in drey 
Linien getheilet. 

Desselben Gebrauch wird nicht nur 
in der gerichtlichen Angabe und Be- 
schreibung des Wundarztes, in Rück- 
sicht auf die Darstellung der Lánge, 
Weite, Breite, Tiefe, Dicke u. s. w. 
einer Wunde, Geschwulst, Ausartung 
am Kórper; sondern auch in der An- 
gabe eines zu verfertigenden Werk- 
zeuges für einen mechanischen Meister 
erfordert. 

FIGUR 2. 

Ein glatter Zirkel, um das Ver- 
haltnifs zweyer Dinge gegen einander 
zu bestimmen. 

FIGUR 5. 

Ein Tasterzirkel, um die Dicke 
oder den Umfang eines Dinges zu be- 
stimmen. 

FIGUR 4. 

Ein englischer Hammer. a) Die 
Gestalt von der Seite. b) Von unten 
anzusehen. 


Anwendung. Ist bekannt. 
A 


FIGURA 5. 

Bacillus ex osse balaenae paratus 
(ob defectum spatii hic in duas partes 
divisus) in utraque extremitate lamella 
auricalcea obductus, perforatusque, 
pro recipienda chorda filo metallico 
obducta, quae circumflexa trochleae 
fig. 6—8. arcum rotatorium format. 

Usus. Perforationi servit. 

Annotatio. Est variac magnitudinis 
et roboris, pro vario scopo; hic ad 
anatomica sicca praeparata et perfo- 
rationes satis validus. 

FIGURA 6. 

Volsella tornatoria horopaeorum , 
una extremitate bifida pro acu aut 
subula recipienda, annuloque mobili 
firmanda; extremitatum altera obtusa 
rotationis in foveolis facilitandae gra- 
tia. Huic paulo inferior proxima est 
cochlea, cujus ope manubrio fig. 7. 
adaptari potest, atque sic ut terebra 
vel subula manualis servire; in medio 
phalanga instructa, cui chorda bacilli 
fig. 5. circumflectitur. 

Usus. Ex descriptione. 


FIGURA y. 
Manubrium corneum cochlea inter- 
nainstructum ad recipiendam cochleam 
prioris fig. 6. 


FIGUR ;. 

Ein Fischbeinstab ( hier wegen 
Mangel des Raumes in zwey Theile ge- 
theilet) an beyden Enden mit Messing 
beschlagen und durchlöchert, um eine 
übersponnene Saite aufzunehmen, wel- 
che um die Rolle 6—8. gewunden mit 
dem Stabe einen Drehebogen macht. 
Es kommt hier auf die Kraft der Ge- 
walt an, nach welcher man beyde län- 
ger und stärker wählen kann. Dieser 
hier ist zu den anatomischen trocknen 
Präparaten stark genug. 

FIGUR 6. 

Ein Dreyelbohrer (Zwinge) dessen 
sich die Galanterie -Arbeiter bedienen; 
eine Seite ist gespalten, mit einem 
Schubringe versehen, um eine Nadel, 
oder einen ähnlichen Bohrer fest zu 
machen. Am andern Ende ist er stumpf- 
spitzig, um in den Grübchen leicht lau- 
fen zu kónnen. Daran ist ein Schraub- 
gewinde, das in die Handhabe N. 7. 
passet, um als ein Handbohrer oder 
Ahle gebrauchet werden zu kónnen. 
In der Mitte ist eine Walze, über wel- 
che die Saite von N. 5. spielet. Mit 
diesem Werkzeuge kann man kleine 
Offnungen in festem Holze, Knochen, 
Horn und Metall bohren. 

FIGUR 7. 

Der hörnerne u. s. w. Handgriff, 
mit einer messingenen Schraubenmut- 
ter, die das Gewinde an der stumpfen 
Spitze Fig. 6. aufnimmt. 
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FIGURA 8. 
Alia terebellae species phalanga 


cornea ligneave munita. 


Usus. Ut fig. 6. 


FIGURA o 
Subula parva, manubrio intercepto 


. superius crassiore, inferius graciliore, 


ut digitis rotari possit. 

Usus. Ad facienda foraminula digitis 
rotando, aut affigenda integumenta in 
sectionibus anatomicis. 

FIGURA 10, 

Hamulus anatomicus ad partes 
continentes firmandas in praeparatione 
contentarum, magnitudinis arbitrariae, 
aut ita constructus , ut extrema reflecti, 
et inter lamellas recondi queant, quae 
manubrium formant. 


FIGURA 11. 
Acus anatomica , latere , et parte 
anteriore obversa. 
Usus. In sectionibus, balsamatione 
etc. 
FIGURA 12. 
Digitale pro variis suturis corporis, 
ad normam crispatorum gallicorum. 


Usus patet. 
TABULA LL 


FIGURA 1. 
Retinaculum anglicum artificibus sub- 
tilioris generis in usu. 


Usus. In anatomicis laboribus aeque, 


FIGUR 8. 

Eine andere Gattung von Dreyel- 
bohrer , woriiber die Walze von Me- 
tall, Horn, oder Knochen geschoben 
ist. Zum áhnlichen Gebrauche mit dem 
Vorhergehenden. 

FIGUR 9. 

Eine Ahle in hórnernem abgesetzten 
Häftchen, um verschiedene leichte 
Einbohrungen mit den Fingern spie- 
lend zu machen, auch die Bedeckun- 
gen an ein Bret zu Spannen, und 
anzuhäften. 

FIGUR 10. 

Ein anatomischer Haken, um damit 
die enthaltenden Theile auszudehnen, 
wenn man sich mit den enthaltenen 
beschäftiget. Dieser kann nach Belie- 
ben gröfser, auch mit einem Schalen- 
häfte und Gelenke in der Mitte, wie 
Platte VII. Fig. 6., bereitet werden. 

FIGUR 11. 

Eine glatte Nadel, von vorne, und 
von der Seite vorgestellt; bey Sectio- 
nen, Balsamirungen u. s. w. zu ge- 
brauchen. 

FIGUR 12. 

Ein Fingerhut, zu verschiedenen 
Nähten, nach Art der französischen 
Haarkräuser. 


PLAT TE: IL 


FIGUR r. 
Ein Schraubstock nach englischer Art, 
dessen sich die Galanterie-Arbeiter be- 
dienen, und der so wohl zu anatomi- 
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ac chirurgicis instrumentis elaborandis 
summe necessarium. 
FIGURA 2, 

Alia species retinaculi manualis و‎ 
resilientis, ordinarii, choclea instructi. 

Usus. Ad tenendas firmiter acus, 
lamellas , hamulos, et alia subtiliora. 

FIGURA 3. 

Adhuc alia species, oblonga, angli- 
ca, annulo mobili instructa, a Bell in 
suo tractatu chirurgico Tom. I. fig. 8. 
Porte aiguille%icta. a) Osculum ejus. 
b) Diameter osculi. 

Usus. Qui supra. 


TABULA III. 
FIGURA 1. 
Ancus bicornis retinaculo Tab. IT. fig.1. 
firmanda, superficie superiore plana, 
cornu altero conoideo, pyramidali al- 


tero. 


FIGURA 2. 

Forfex petalurgorum. 

Usus. Anatomicus ad calvariam in- 
fantum, synchondroses et costas adul- 
torum; chirurgicus autem ad lamellas, 
seu ferulas pro fracturis scindendas. 


FIGURA 3. 

Forfex ad ungues, fragmenta, 
festucas ossium, et clavos pedum 
resecandos, a tergo et latere adum- 
brata. A Garengeot. 


schen Praparaten, als chirurgischen 
Werkzeugen unentbehrlich ist. 
FIGUR z. 

Ein Klöbchen von der einfachesten 
Art, in welches kleine schneidende 
Klingen, Ahlen, Haken, und Nadeln 
eingespannt werden kónnen. 

, FIGUR `g. 


Ein Zwengklöbchen nach englischer + 


Art zum ähnlichen Gebrauche , wel- 
ches Bell im 1. Theile seiner Chirurgie 
Tab. T. Fig. 8. unter den Rahmen Porte 
aiguille empfiehlt. a) Dessen Mündung. 
b) Durchmesser der Mündung. 


PA DE E HE 

FIGUR 1. 
Das von den Mechanikern so genannte 
Horn, welches in dem Schraubstocke, 
Platte II. Fig. 1. befestiget wird. Die 
obere Fláche ist eben, ein Ende eckigt, 
das andere rund. Zu verschiedenem 
Gebrauche. 

FIGUR 2. 

Eine Blechschere. Der Gebrauch 
derselben ist iz der Anatomie, die 
Hirnschalknochen der Kinder, die 
Knorpel und Rippen auch bey Er- 
wachsenen; in der Chirurgie: ver- 
schiedene Gattungen der Schienen zu 
schneiden. 

FIGUR a 

Eine Négelzange, deren schiefe 
Schneide von. der Seite zu sehen ist, 
um nicht nur Nagel, sondern auch 
Knochen, Splitter, und Schwielen da- 
mit abzunehmen. Von, Garengeot. 
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FIGURA 4. 

Caestrum planum, aliud excava- 
tum, extremitate inferiore varium. 

Usus. In anatomia. 

FIGURA 5. 

Species limarum : a) Lima triquetra 
cum manubrio. b) Lima facie semiro- 
tunda. c) Plano-quadrangularis. 

FIGURA 6. 


Caelum sculptorium cum manubrio. 


FIGURA 7. 
Caelum cultriforme, latere. obver- 
sum. Ex his varia, scalpella, aciem 


diutius servantia parari possunt. 


FIGURA 8. 

Extremitates sex caelorum formae 
variae. 

FIGURA o. 

Limae duae parvae, altera manu- 
brio instructa, altera sine eo. 

Usus. Ad dentes laevigandos. 

FIGURA: 10. 

Circini Tab. I. fig. 3: alía species, 
cujus crura superiora extremitatibus 
extrorsum prominentibus spatium in- 
ternum ` utraque. crurum - inferiorum 
extremitate interceptum adaequant. 

Usus. In dentibus artificialibus men- 
surandis. 


Annotatio. Qui chirurgiae dentariae 


Operam dant, facile intelligent usum 


FIGUR 4. 
Ein Flach-und ein Hohlmei/sel, zum 


anatomischen Gebrauche. 


FIGUR 5 

Dreyerley Feilen. a) Die Handhabe 
einer dreyeckigen; b) eine halbrunde, 
und c) eine flache Feile. 

FIGUR 6. 

Ein Grabstichel , oder Zeiger, 

sammt dem Häfte. 
FIGUR 7. 

Ein so genannter Messerzeiger, von 
der Seite anzusehen. 

Anmerkung. Aus dergleichen kann 
man auch wirklich anatomische Scal- 
pellen zuschleifen lassen, welche die 
Schneide länger, als die übrigen, er- 
halten. 

FIGUR 8. 

Sechs Stücke von verschiedener Art 

und Gestalt der Grabstichel. 
FIGUR a 

Zwey kleine Feilen, eine in dem 
Háfte, die zweyte ohne. denselben. 
Zur Feilung der Zähne. 

FIGUR 1o. 

Ein andere und kleinere Art Taster- 
zirkel, als die in der Platte 1. Fig. 3. 
dessen obere Schenkel vermóg der 
äulsern Vorragungen den gleichen in- 
nern Raum der Ende der untern Schen- 
kel ausmefsen. Daher ist desseiben 
Nutzen besonders das Mafs bey dem 
Zahneinsetzen zu nehmen. 

Anmerkung. Die sich der Zahnarze- 


neykunst widmen, werden den Ge- 
B 
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fig. 5. usque 10.5 qui vero praeparata 
ossea anatomica conficiunt , plerisque 
horum instrumentorum vix carere 
possunt. 


TABULA IV. 


FIGURA 1. 
Serrula arcuata aurificum et horo- 
paeorum in vsu, manubrio instructa ; 
lamella, ope cochleae in extremitate 
arcus praesentis aeque, ac per clavim 
in manubrio reconditam, plus minus 
tendi potest. 

FIGURA 2. 

Tenaculum manuale, cochlea in- 
structum , ad firmiter tenenda corpora 
varia. 

Annotatio. In mensa firmatum reti- 
naculi vices supplet. 


FIGURA 3. 
Forceps parva, acie recta instructa. 
Usus mechanicus , anatomicus , chi- 
rurgicus. 
FIGURA 4. 
Volsella rostro conico duplici, sub- 
rotundo instructa. 
FIGURA e 
Volsella planirostris. 
Usus utriusque, ut fig. 3. 


brauch von Fig. 5. bis 10. einsehen. 
Die Anatomiker, die knöcherne Prä- 
parate verfertigen, bedürfen meistens 
dieser Werkzeuge unumgänglich. 


PDAT bul y, 


FIGUR 1. 
Ein Galanterie-und Uhrmacherságlein, 
welches so wohl vermög der Stell- 
schraube, als auch vermóge des in 
dem Griffe verborgenen Spannschrau- 
bens an dem Blattchen gespannt oder 
nachgelassen werden kann. 

FIGUR 2. 

Ein Handschraubkloben, in welchen 
verschiedene Kleinigkeiten gespannt 
werden. 

Anmerkung. Das ganze Werkzeug 
kann in ein Loch des Tisches befesti- 
get, und statt eines Schraubstóckchens 
benützet werden. 

FIGUR 5. 

Ein glattes Zwickzünglein , zum 
anatomischen, chirurgischen, und me- 
chanischen Gebrauche. 

FIGUR 4. 

Ein Spitzzänglein. 


FIGUR 5. 
Ein Platzänglein ; beyde zum obi- 
gen Gebrauche, wie Fig. 3. 
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TABULA V. 


FIGURA 1. 
Serra arcuata, cujus crus cornu obdu- 
ctum, manubrium exhibet. a) Cruris 
superioris, inferiorisque extremitas fo- 
ramine quadrato pertusa, ad recipien- 
dum lamellae contum quadratum. b) A. 
parte superiore foramen quadratum 
cum repagulo conspicuum, quo contus 
firmatur. c) Contus e foramine quadra- 
to exceptus a latere cum collo conspi- 
cuus, cujus ope repagulo b) firmatur. 
d) Contus inferior trochlea annulari 
instructus, ad tendendam , vel relaxan- 


dam lamellam. 


Usus. Mediantibus contis quadratis, 
in foraminibus similibus lamellae, situs 
conciliari potest mox erectus, mox 
transversus , pro necessitate in ossibus 
cylindricis dissecandis. 


FIGURA 2. 
Culter acie recta, dorso crasso. 


FIGURA 3. 

Instrumentum ambobus cruribus 
semiconvexis , instar chalybis politurae 
dicati, parte media manubrio corneo 
obducta, extremitatum altera recta, 
curva non nihil altera, acie undique 
obtusa instructum. a) Crassities ejus. 

Usus. In separatione integumento- 


PLATT BV. 


FIGUR 1. 

Eine Bogensdge, wovon der untere 
Schenkel, mit Horn überzogen, den 
Griff vorstellet. Der Oberschenkel a) 
ist so, wie deruntere , viereckig durch- 
lóchert, worin die Stifte des Blattes 
spielen. b) Von oben anzusehen, wo- 
ran ein Schieber angebracht ist. c) Der 
obere Blattstift, woran ein Hals ein- 
gefeilet ist, welchen der Schieber in 
b) fest halt, damit derselbe nicht wei- 
chen kónne. d) Der untere Blattstift, 
mit einer ringfórmigen Schraubenmut- 
ter versehen; damit das Blatt nach 
Belieben gespannt werden kónne. 

Gebrauch. Das Blatt kann vermóge 
der vierkantigen Spielstifte in den vier- 
eckigen Schenkellóchern in die Quere 
gestellet werden, welches bey cylin- 
drischen Knochen, wenn diese nach 
der Lange durchgeschnitten werden 
sollen, gut zu Statten kómmt. 

FIGUR 2. 

Ein gerade - schneidend , starkes 
Messer. 

FIGUR 3. 

Ein Werkzeug aus Petits chirur- 
gischem Werke, welches einem Pla- 
nirstahle áhnlich, in der Mitte mit 
hórnernen Schalen versehen ist. Ein 
Schenkel ist gerade, der andere gebo- 
gen, beyde aber stumpfschneidend. 
a) Die Dicke desselben. Man bedie- 
net sich dessen, das Zellengewebe zu 
trennen, in Abschálung der Beinhaut, 


rum, cellulosae et periostei, anatomi- 
cus, et chirurgicus. Petit. 
FIGURA 4. 
Tubus anatomicus cum epistomio. 
a) Tubulus rectus. b) Curvus. 


FIGURA 5. 

Malleus anatomicus,. cujus extre- 
mitas vectem pro avulsione calvariae 
serra scissae, manubrium vero spatu- 
lam flexilem et elasticam, ad deglu- 
bendam duram matrem, refert. 

FIGURA 6., 7., 8. 

Volsellae formae variae. 


FIGURA 9. 
Cultellus rectus, ex caelo anglico 
Tab. IIL. fig. 7. paratus, manubrio 
instructus. 


FIGURA uo. 

Culter anatomicus, seu scalpellum 
lamellis mobilibus, acie duplici con- 
stans. 

FIGURA ıı. 

Cultellus acie apicis convexa, ma- 
nubrio fixo, instar cultelli in arborum 
inoculatione usitati. 


TABULA VI 
PORTATILIA. 
FIGURA 1. 


Specillum argenteum , aut clialybeum 
capillare, 


Scheidehaut u. s. w. an Lebenden und 
Todten. 
FIGUR 4. 

Ein anatomisches Blaserohr sammt 
Wechsel: a) gerade, b) krumme Auf- 
satzrohren. 

FIGUR 5, 

Ein anatomischer Hammer, dessen 
man sich zugleich als eines Hirnschal- 
brechers bedienen kann; dessen Haft 
aber den Hirnspatel vorstellet. 
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Dreyerley Zänglein von verschie- 
dener Art. 

FIGUR A 

Ein gerades und schmales Messer- 
chen aus einem englischen Messerzei- 
ger Platte III. Fig. 7. zugeschliffen, 
und mit einem Hafte versehen. 

FIGUR. 10. 

Ein glattes anatomisches Messer 
mit dem Dorne und Schalen zum zu- 
sammen legen. 

FIGUR 11, 

Ein in dem Hätte fest gemachtes 
Messer mit gewolbter Schneide, nach 
Art der Oculirmesserchen der engli- 
schen Gartner. 


RL AT DE ML 
SACKWERKZEUGE. 
FIGUR 1, 


Eine sehr feine so genannte Haar- 
sonde von Silber oder Stahl. 
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FIGURA 2. 

Specillum ex osse balaenae para- 
tum, extremitate una auriculata , altera 
nodulo instructa. 

FIGURA 3. 

Specillum argenteum, lingua avium 

dictum, extremitate una nodulatum. 
FIGURA 4. 

Specillum ` argenteum sulcatum, 
extremitate una obtusiore auriculata , 
altera acuminata. 

FIGURA 5. 

Specillum argenteum duplex, parte 
inferiore nodulo, superiore cochlea 
duplici, pro linteis carptis, instructum, 
vaginula obtusa recondendum. 

FIGURA 6. 

Specillum commune, cochleiforme, 
mitra tegendum, partibus constans 
duabus. 

FIGURA 7. 

Instrumentum  bicochleare , uno 
cochleari aspero , altero interne laevi- 
gato, ad heterogenea ex locis angustio- 
ribus eximenda. 

FIGURA 8. 

Spatula deprimendae linguae, et 

extensioni emplastrorum idonea etc. 
FIGURA 9. 

Catheter rectus , muliebris , cujus 
pars inferior obtusa, utroque latere 
secundum longitudinem perforata, al- 
tera caliciformis, ansulam ad latus ha- 
bens, continens specillum nodulatum 
inferius, superius myrthiforme, vel 


coneum. Tab. XII. fig. 14. 
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FIGUR 2. 

Eine geöhrte, am andern Ende mit 
Knöpchen versehene Sonde, aus Fisch- 
bein verfertiget. 

FIGUR 3. 

Eine einer Vogelzunge ähnliche 

Sonde, aus Silber. 
FIGUR 4 

Eine silberne hohle Sonde, daran 
das stumpfere Ende durchgeöhrt, das 
andere aber etwas spitzig ist. 

FIGUR 5. 

Eine silberne Doppelsonde , derer 
Charpieschraube mit einer stumpfen 
Kappe (*) bedecket wird. 


FIGÜR 6. 

Die allgemeine Schraubsonde , die 
aus zwey Theilen bestehet, und mittels 
einer Kappe bedecket werden kann. 

FIGUR y. 

Das Ohr- und Steinloffelchen , um 

fremde Kórper aus engen Hohlen her- 


aus zu nehmen. 


FIGUR g. 
Die Mund- und Pflasterspatel. 


FIGUR o. 

Der Frauenkatheter, dessen Draht 
nebst der Sonde ein Myrtenblatt, oder 
einen konischen Stópsel an einem , und 
zugleich einen Niederdrücker der har- 
ten Hirnhaut am andern Ende vorstel- 
len kann. 
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FIGURA 10. 

Volsella argentea, pro penicillis e 
linteis carptis ope annuli firmandis, 
inferius manubrio capsulam reconden- 
te, bene inauratam, lapidi infernali 


asservando aptam. 


FIGURA 11. 
Spatula italica una cum volsella 
elastica, jam Petito in usu. 


FIGURA 12. 

Volsella extremitate una fortiori, 
altera graciliori, utraque dentata, cu- 
jus manubria etiam annulis digitalibus 
instrui possunt. 


Usus varii. 
TABULA VIL 


FIGURA 1. 

Culter ordinarius , acie recta, articu- 
latus, lamellis testudineis recondendus, 
FIGURA 2. 

Culter a) latere, et b) tergo obversus. 


FIGURA 
Culter acie convexa. 


o 
I 


FIGURA 4. 
Culter rectus , in apice nodulo ob- 
tuso instructus. 
FIGURA 5. 
Culter apice, dorsoque obtuso, acie 
brevi, stylo longiore. 


FIGUR 10. 
Ein silbernes Zänglein, worin die 
Charpie in Gestalt eines Pinsels u. s.w. 


vermóge des Schraubringes fest gehal- 


ten wird. Am untern Ende ist das Be- 

haltnifs für den Hollenstein , welches 

aus reinem Golde bereitet, oder we- 

nigstens gut lackiret werden muls. 
FIGUR ıı, 

Die italiänische Spatel sammt dem 
gefederten Zanglein, dessen sich auch 
Petit bediente. 

FIGUR 12. 

Eine glatte doppelte Kornzange, 
an einem Ende dünner, an dem andern 
etwas stárker, und fein gezackt, die 
auch nach Belieben mit Fingerringen 


versehen angegeben werden kann. 
PRATT Evi 


FIGUR 1. 
Ein gerade schneidendes Messer. 


FIGUR 2. 
Ein nach der Fláche gebogenes. 


a) Von der Fláche, und b) von der 


Riickseite anzusehen. 
FIGUR 3. 
Ein starkes wolbschneidendes Mes- 
ser. 
FIGUR 4, 
Ein gerades, mit stumpfen Knöpf- 
chen versehenes Messer. 
FIGUR 5. 
Ein ganz kurz schneidendes, lang- 
stieliges, mit stumpfen Rücken beglei- 
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Usus. Ad exstirpationes tumorum, 
sive excrescentiarum in cavis angustis. 
FIGURA 6. 

Hamulus pro arteriis , articulari in- 
structus manubrio. Wolstein. 
FIGURA 7. 
Hamulus ordinarius anatomicus, et 
chirurgicus. 
FIGURA 8: 
Novacula , quae dimidio minor esse 
potest. 


TABULA VIII 


FIGURA 1. 
Culter lanceiformis acie duplici, facie 
et lamellis curvatis, qui excipulo arti- 
culari bipartito elastico ope unci fir- 
matur. a) Culter lamellis junctus, a 
latere semioblique positus. b) Magis 
oblique situs. e) Auricula transversalis 
patens, quae unco in excipulo d) apte 
figitur. d) Excipulum bifidum unco in- 
structum, quod auriculam e) lamellae 


a) recipit et retinet. 


Usus. Yn extirpationibus tumorum 
cysticorum , adplicatione setacei etc. 


FIGURA 2. 
Cultellus rectus. a) Dorsum ejus 


specillo elastico, apice longius excur- 
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tetes Messer , zur Ausrottung der Ge- 
wáchse in den engen Hohlen. 
FIGUR o > 
Der Schlagaderhaken des Thier- 
arztes. Wolstein. 
FIGUR 7. 
Ein so wohl anatomischer, als 
chirurgischer Haken. 
FIGUR 8۰ 
Das Schermesser , welches um die 
Hälfte kleiner seyn könnte. 


PLAT Te 7 VEIL 


FIGUR 1. 

Ein nach der Fláche gebogenes, lan- 
zenformiges zweyschneidiges Messer, 
in einer áhnlich gebogenen Schale, 
welches in der Furche zwischen zwey 
gefederten Theilen des Nietstückes 
befestiget ist. a) Ist die Klinge mit dem 
Nietstücke und der Schale, nur etwas 
wenig schief gelegt. b) Die Klinge um 
ein merkliches schiefer; daran man c) 
die Queröffnung sieht, welche in die 
Zertheilung des Nietstückes ordent- 
lich passet. d) Das zertheilte, inwen- 
dig mit einem Widerhaken versehene 
Nietstück, welches das quere Ohr c) 
der Klinge a) aufnimmt, und fest hált. 

Gebrauch desselben im Ausschálen 
verschiedener Balg - und Drüsenge- 
schwülste, Ausrottung der Augen, 
dann im Haarschnurzichen. 

FIGUR 2. 

Ein glattes, schmales, und gerades 

Messerchen. a) Desselben Rücken mit 
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rente lenticulari instructum. b) Culter 
ablato specillo conspicuus. c) Vagina 
dorsalis, superius lenticularis , inferius 
bifida, a parte antica spectata. d) Ea- 
dem laminae cultelli juncta, in qua 
protuberantia (*) visitur, cujus ope 
specillum firmari, aut amoveri potest. 
e) Fissura laminae. f) Fissura vaginae 
inferior, priori e) concordans. 


Usus. Ad dilatandos sinus, fistulas, 
in fistulis ani, praeprimis in consortio 


coni. 


FIGURA 5. 

Culter anglicus acie convexa, ma- 
nubrio fixus. Usus tam anatomicus, 
quam chirurgicus. 

FIGURA 4. 

Culter ejusdem formae cum manu- 
brio articulari. 

FIGURA 5. 

Lanceola ad normam Italorum. (*) 
Talis lanceola anglica. 


FIGURA 6, 
Lanceola Germanorum. 
FIGURA 7. 
Phlebotomus resiliens una cum la- 
mella (©). Huic adposita est alia spe- 
cies lamellae. 


einer federartigenHohlsonde bedecket, 
wovon das Knöpfchen über die Spitze 
der Schneide hervor raget. b) Die 
schneidende Klinge ohne die Riick- 
sonde. c) Die Knopfhohlsonde von 
vorne anzusehen; oben stumpf, unten 
gespalten. d) Dieselbe mit der Klinge 
vereiniget, und vermóge des Knöpf- 
chens (*) fest anzusetzen, oder los zu 
machen. e) Der Einschnitt, oder die 
Furche der Kappe, wie oben. f) Der 
Spalt der Riicksonde sammt dem 
Knópfchen , welcher in die Furche e) 
fest schliefset. 

Nutzen. Zur Erweiterung verschie- 
dener Hohlgeschwüre , besonders aber 
bey der Afterfistel, wenn ein Keil der 
Schneide und der Spitze entgegen ge- 
setzet wird. 

FIGUR 5. 

Ein englisches wölbschneidendes 
Messer, zum anatomischen und chi- 
rurgischen Gebrauche. 

FIGUR 4. 

Ein eben solches Messer, zum zu- 
sammen legen. 

FIGUR 5. 

Eine altitaliänische Lanzette. (*) 
Die einzelne Klinge hat die Gestalt 
jener der Engelländer. 

FIGUR 6, 
Eine Lanzette nach deutscher Art. 
FIGUR 7. 

Ein Aderlafsschndpper sammt dem 
Eiselchen (O); nebst bey ist eine an- 
dere Art des Flulses an dem Eisen 
abgebildet, 
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FIGURA s. 

Culter apice subrotundo, biscindens, 
lamella crassiore. (C) Crassities et pe- 
ripheria lamellae. Petit. Et pridem jam 
professori Leber in usu. 

Pro enucleationibus tumorum cysti- 


corum aptus. 


TABULA IX. 
PRO FISTULIS. 


FIGURA 1. 
Filum argenteum planum, flexile, 
extremitate una auriculata, altera acu- 
ta. Garengeot. 

FIGURA 2. 

Culter acie curva, hamulo retror- 

sum flexo instructus, pro receptione 
specilli, seu fili fig. 1. Heister. 


FIGURA 3. 
Conus e ligno molliori ad modum 
Rungeni, ante adplicationem oleo un- 
gendus. Leber. 


FIGURA 4. 
Instrumentum forficiforme cruribus 
ope cochleae junctis. a) Brachium acie 
curva. b) Brachium sulcatum specilli- 
forme. c) Trochlea utrumque brachium 
jungens. Therweis. 
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FIGUR 8. 

Ein halbrund, zweyschneidendes , 
dennoch an der Klinge dickes Messer 
mit einem festen Griffe; zur Ausrot- 
tung verschiedener Driisen- und Balg- 
geschwülste, dergleichen sich Herr 
Professor von Leber schon lang be- 
diente. a) Desselben Durchschnitt, um 
die Dicke der Klinge zu sehen. 


PLADTE TX 
ZU DEN FISTELN. 


FIGUR i, 
Die silberne, platte, und im Feuer 
gut abgelassene Ohrsonde zur After- 
fistel. Garengeot. 

FIGUR 2. 

Das ein wenig gekrümmte, an der 
Spitze nach rückwärts mit einem Ha- 
ken versehene Fistelmesser, welches 
die eingehangene Ohrsonde Fig. 1., 
nach ihrer Richtung leitet. Heister. 

FIGUR 3. 

Der von Lebersche Kegel, nach 
Art des Rungens, welcher von einem 
weichen , z. B. Lindenholze gemacht, 
und bey der Anwendung gut mit Fette 
beschmieret werden muls. Leber. 

FIGUR 4 

Ein Hohlgang - oder Fistelwerk- 
zeug, das aus einer Klinge a), und 
einem ausgehöhlten oder durchgebro- 
chenen Bogen b) bestehet, und mittels 
der Schraube c) in Gestalt einer Schere 


vereiniget wird. Therweis. 
D 
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FIGURA 5. 

Culter Ludovici XIV. , Galliarum 
Regis (sic denominatus, quod Rex 
primus hoc instrumento operationem 
passus erat) cui specillum argenteum 
apice acuto continuum est. 

Nota. Habentur similes cultri, qui- 
bus specillum dictum ope trochleae 
firmatur. Brassens. Dionis. 

FIGURA 6. 

Cultellus , apice nodulato, gracilis. 
Pott. 

Usus. In vulneribus punctis, sinubus, 


fistulis, coarctationibus. 
TABULA X 
FORFICES. 


FIGURA 1. 
Forfex recta, fortis, ordinaria. 
Usus. Inter requisita deligationum 
et sectionum. 
FIGURA a. 
Forfex minor recta. 
FIGURA 5. 
Forfex facie incurva (*) a latere 
conspicua. Couper. 


FIGURA 4. 

Forfex marginibus curva minor. 
FIGURA 5. 

Forfex eadem major. 
FIGURA 6. 

Forfex ad angulum obtusum in 


FIGUR 5. 

Das königlich französische Fistel- 
messer (Ludwigs des XIV.) wo an 
die Klinge eine silberne Sonde ange- 
lothet ist. Man hat dergleichen Mes- 
ser, wo die Sonde an die Spitze des 
Messers angeschraubt werden kann. 
Brassem. Dionis. 


FIGUR 6. 

Das Fistelmesser nach Potts W eise, 
welches in allen Stichwunden, Hohl- 
geschwüren, F'isteln, und auch Veren- 
gerungen sehr bequem ist. 


PLATTE X. 
SCHEREN 


FIGUR 1, 
Eine glatte, gerade, starke ‚Schere, 
zu Verbänden und Zergliederungen. 


FIGUR 2. 
Eine kleinere gerade Schere. 
FIGUR 3, 

Eine nach der Fläche gebogene 
Schere, nach Couper. .(*) Daneben 
sieht man die Krümmung der Blätter 
von der Seite. 

FIGUR 4 

Eine kleinere krumme Schere. 
FIGUR 5. 

Eine dergleichen gröfsere. 
FIGUR 6. 

Eine nahe an dem Gewinde stumpt. 
winklichte, so genannte Storchen- 
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hypomochlio fiexa, attamen ‘ab angulo 
inde recta. 
FIGURA 7. 

Forfex similis priori , lamellis bre- 
vioribus. 

Nota. Omnium crurum annuli opti- 
me laevigati sensim in ea desinunt; hinc 
fortiores sunt, commodiusque digitis 
tractari, et mundari queunt. 

Usus cuivis chirurgo notus, et arbi- 
trarius. 


TABULA XL 
ACUS VARIAE. 


FIGURA 1. 
Tenaculum perforationi lobuli auri- 
culae inserviens. 

FIGURA 2. 

Acus lanceiformis , inferius cava, 
pro punctura lobuli auriculae, et ope- 
ratione labii leporini. 

FIGURA 5. 
Filum argenteum , vel plumbeum 
cavo acus fig. 2. concordans. 
FIGURA 4. 
Acus recta ordinaria. 
FIGURA 5,6. 
Acus curvae majores et minores. 
FIGURA 7., 8., 9. 
Acus in amputationibus usitatae. 
FIGURA 3. 
Auricula hujus acus a latere perfo- 
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schnabel ähnliche Schere, dennoch 
mit gerader Schneide. 

FIGUR 7. 

Eine dergleichen kleinere. Alle 
Griffringe sind so glatt, und in die 
Stangen unmerklich verloren, dafs die- 
selben in den Fingern liegen, und leicht 
zu leiten sind, wie auch leicht gerei- 
niget werden können. 

Der Nutzen einer jeden ins beson- 
dere ist dem Wundarzte bekannt, die 
Wahl hängt von desselben Willkür 
ab. 


PLATTE.XI 
NADELN. 


FIGUR 1. 
Ein Ohrzwänger, wodurch man die 
Ohringellócher machen kann. 
FIGUR .2. 
Eine Hasenschartenadel mit schnei- 
dender Spitze, und ausgehöhltem Ende. 


FIGUR 3. 

Ein silberner Stift, der in die Aus- 
höhlung der Nadel Nro. 2. passen muls. 

: FIGUR 4. 
Eine glatte Nadel. 
FIGUR 94%. 
Kleine und grófsere Haftnadeln. 
FIGUR 7., 8., 9. 
Amputationsnadeln. 8) Das Ohr 
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rata, sic et finis, qui manubrium for- 


mat. 
FIGURA o. 
A parte convexa perforata. 
FIGURA 10. 


Acus cylindriformis , medio curva, 
apice triquetra, extremitate inferiore 
plana, tribus foraminulorum paribus 
pro sex filis recipiendis instructa. Wol- 
stein. 

FIGURA Il, 12, 13. 

Acus pro gastroraphia , sutura no- 

dosa et elevata. 
FIGURA 14, 15. 
Acus pro ligatura arteriarum in 


aneurismatibus. 


FIGURA 16. 
Acus biscindens recta, pro setaceo. 


FIGURA 17. 
Acus longa, curva, pro ligatura 
arteriarum intercostalium vulnerata- 


rum. 
T A BULA: XIL 


INSTRUMENTA 
PRO TREPANATIO NE, 


FIGURA 1. 
Arcus: trepani simplex. a) Manu- 
brium. b) Globus volubilis in arcu. 
c) Pars inferior, seu receptaculum pro 
variis terebris recipiendis, foramine 
quadrangulari, et repagulo firmante 
instructum. 


von der Seite, und so eben das Ende. 
9) Das Ohr am Rücken u. s. w. 


FIGUR 1o. 

Eine rundgebogene dreyschneidige 
Nadel, am untern Ende flach, mit 
drey Paar Lócher, um eben so viele 
Faden einziehen zu kónnen , versehen. 
Wolstein. 

FIGUR 11., 12., 13. 
Nadeln zur Bauch-Schlingen-Knopf- 
und Zapfennaht. 
FIGUR A 15. 

Nadeln, welche bey Operationen 
der Schlagaderwunden und Geschwiil- 
ste im Gebrauche sind. 

FIGUR 16. 

Die Haarschnurnadel, welche lan- 

zenfórmig und zweyschneidend ist. 
FIGUR 17. 


Rippenschlagadernadel; sie ist lang, 


gekrümmt, von der Seite geöhrt, und 
ebenfalls durchgebrochen. 


P.E 1 XIR 


TREPANATION 


FIGUR 1. 
Ein Trepanirbogen von der glattesten 
Gattung. a) Der Ballengriff. b) Die 
Bogenrolle. c) Das untere Ende , worin 
ein viereckiges Loch , und ein Druck- 
züpfchen, zur Aufnalime verschiede- 
ner Aufsátze vorfindig ist. 
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FIGURA 2. 

Perforator sagittiformis in arcu 
firmatus. 

FIGURA 3. 

Clavis pro firmando et excipiendo 
clavo e corona. 

FIGURA 4. 

Terebella manualis , in apice co- 
chlea coniformi instructa, ad evellenda 
ossicula. 

FIGURA 5. 
Trepanum quadriscindens exfolia- 


tivum. 
FIGURA 6. 


Modiolus trepano fig. 5. adaptandus. 


FIGURA 7. 
Conjuncta cum figura 5—6. 
Usus. Perforare et exfoliare. 


FIGURA 8. 
Trepanum exfoliativum simplex. 


FIGURA 9. 

Suggestus trepani exfoliativi triplex. 
FIGURA 10. 

Trepanum coniforme. Botal. 

Usus. Ad dilatandam aperturam. 


FIGURA 11. 

Trepanum | ordinarium conicum, 
cum clavo firmato ,-et (*) separato 
conspicuum. 

FIGURA 12. 

Trepanum cylindriforme , majoris 

generis, manubrio trephiniformi dicto, 


17 
FIGUR 2. 
Der pfeilformige Aufsatz, in dem 
Bogen fest gestellet. 
؟‎ FIGUR 5. 
Der Schlüssel, um dieStifte in den 
Kronen an-und abzuschrauben. 
FIGUR 4. 
Die Beinschraube , um den ange- 
bohrten Knochen fassen zu kónnen. 


FIGUR 5 

Ein vierschneidiger Abschälungs- 
aufsatz. 

FIGUR 6. 

Die auf Nro. 5. genau passende 
Krone. 

FIGUR 7. 

Beyde Stücke 5—6. zusammen ver- 
einiget. Die Wirkung davon bestehet 
zugleich in dem Bohren, und Aus- 
schälen. | 

FIGUR g. 
Ein einfacher, zweyschneidender 
Abschälungsaufsatz. 
FIGUR 5. 
Ein dreyschneidender Aufsatz. 
FIGUR 10o. 

Ein kolbenartiger Aufsatz, um eine 
kleine Knochenöffnung zu erweitern. 
Botal. 

FIGUR u. 

Ein kegelähnlicher Kronenaufsatz 
sammt dem Stifte, welcher besonders 
(*) dabey abgebildet wird. 

FIGUR 12. 
Ein gleichweiter , walzenförmiger 


Kronenaufsatz, an der Trephine, vers 
E 
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ope elateris a) firmatum in apertura b). 


Manubrium cd) simul et vectes, seu 


elevatoria format. Vide Tab. XVIII. 


FIGURA 13: 

Scopula e setis una extremitate cras- 
sioribus, altera subtilioribus constans, 
in medio ope cochleae aurichalceae 
junctis. 

Usus. Ad purgandas coronas a sar- 
mentis. 

FIGURA 14. 

Specillum coniforme eburneum, aut 
argenteum, aut ex osse balaenae pa- 
ratum, planum, pro depressione durae 
matris, et simul catheteris muliebris, 


Tab. VI. fig. 9., embolum formans. 


FIGURA 15. 

Serrula pro angulis per plures aper- 
turas trepano factis abscindendis, et 
marginibus complanandis. Leber. 

FIGURA 16. 

Cultellus lentiformis pro laevigan- 

dis marginibus. 


Nota. Loco forcipulae Leberi cum 
lente, quam omisi, utor illa sub 
Tab. III. fig. 3. lentis illius loco sub- 
jungo huic forcipulae lamellam pro- 
portionatam metallicam , cum prius 


móge der Druckfeder a) in der Offnung 
derselben b) befestiget. cd) macht nicht 
nur die Handhabe, sondern an den 
beyden Enden Hebel von der ersten 
Art. Siehe Platte XVIII. 
FIGUR ep 
Ein feinerer, und ein gröberer, in 
der Mitte vermög des Gewindes verei- 
nigter Borstenpinsel, zur Reinigung 
der Kronenzähne von den Knochen- 


spänen. 


FIGUR 14. 

Eine elfen-oder fischbeinerne Sonde 
mit einem kegelförmigen geebneten 
Ende, welche die Dienste eines Nie- 
derdrückers der harten Hirnhaut leistet, 
und die Stelle des Frauenkatheterstöp- 
sels, Platte VI. Fig. 9., vertritt. 

FIGUR 15. 

Ein Säglein, das mehrere gemachte 
Trepanöffnungen gleich schneidet, und 
ebnet. Leber. 

FIGUR 6 

Das linsenähnliche Messer , um die 

Ungleichheiten :in der Offnung zu 


ebnen. 


Anmerkung. Das vom Herrn Pro- 


fessor von Leber anempfohlene Záng- 
lein mit der Linse, liefs ich aus der 
Ursache hinweg, 
es verdorben ist, sich sehr schwer zu- 
richten láfst. Anstatt desselben be- 


diene ich mich des Platte IIT. Fig. 9: 


weil dieses, wenn 


angezeigten; für das Bláttchen schiebe 
ich eine metallene geebnete, nach 
Grofse der Öffnung, oder des Split- 
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instrumentum difficili reparationi sub- 
jaceat. 
FIGURA 17. 

Scalprum deauratorum et sculpto- 
rum semilunare, in parte concava lae- 
ve, a tergo crista donatum, a latere 
acie instructum, in apicem desinens. 

Usus. Reliqua facit superflua nu- 


mero et figura plura. 


TABULA XIII 


PRO CATARACTA ET FISTULA 
LACRYMALI. 


FIGURA 1. 
Culter pro incisione corneae. Richter. 


FIGURA 2. 
Cystotomus resiliens, pro punctura 


capsulae lentis. La Faye. 


FIGURA 3. 

Manubrium duobus gaudens instru- 
mentis; a) cochlear pro relictis parti- 
culis cataractae educendis. Daviel. 

b) Hamulus subtilissimus in eumdem 
usum. Mohrenheim. 

FIGURA 4. 

Volsella subtilis cum manubrio in 

eumdem usum. Wenzel. 
FIGURA 5. 
Capsula eburnea, bicochleata. Bris- 


19 
ters, kleeblattähnliche Platte unter das 
Stück, das abgezwicket werden soll. 

FIGUR 17. 

Ein Schabeisen (gratoir) welches 
in der ausgehöhlten Fläche ganz glatt, 
an der gewolbten durch eine Gráte 
verstárket, an der Spitze, und den 
beyden Randern scharfschneidend ist, 
nach der Art der Vergolder und Re- 
parirer. Da man mit diesem nach allen 
Anzeigen beykommen kann, so macht 
es uns alle übrigen u. a. dgl. Schabei- 


sen entbehrlich. 
PLAT T E' XIII, 


ZUM 
AUGENSTAAR, THRANENFISTEL. 


FIGUR 1. 
Das Hornschnittmesser , nach Herrn 
Hofrath Richter. 

FIGUR 2. 

Die verborgene platte Nadel, zur 
Öffnung der Kapsel, oder des Staar- 
beháltnifses, nach La Faye. 

FIGUR 3. 

a) Daviels Löffelchen. b) Mohren- 
heims Hakchen, zur Herausziehung 
zurük gebliebener Theile. 


FIGUR 4. 
Das Kornzanglein. Wenzel. 


FIGUR 5. 
‚ Das elfenbeinerne Gehäuse , worin 
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seau. Hujus acus a) concava. Richter. 
b) Plana punctata. Cheselden. c) Prio- 
ris a) capsula amota. 


DIG A gan, 
Forficulae duae curvatae, curvatura 
harum plano-lateralis (*) latere ob- 
versa. 
Usus. In oculorum operationibus. 
Daviel. Richter. 
FIGURA g. 
Volsella parva , communis. 
FIGUR 5. 
Tenaculum palpebrae e filo argen- 
teo. Pellier. 
FIGURA 10. 
Eductor semicylindricus, lamella 
cribriformi. (*) Lamella semicylindri. 
Usus. Ad specillum per ductum la- 
crymalem naso adplicatum capiendum, 
et cum filo extrahendum. Leber. 


FIGURA 11. 
Specillum tenue argenteum , auricula 
pro receptione fili instructum. Mejean. 


FIGURA 12. 
Tenaculum argenteum cylindrifor- 
me , pro recipiendis et firmandis tabu- 


lis, et specillis ope annuli, resiliens. 


Anel. 


die loffelfórmige Staarnadel a) nach 
Herrn Hofrath Richter, am andern 
Ende aber die glatte platte Nadel b) 
nach Cheselden befestiget, und ver- 
möge der beyliegenden Kappe unbe- 
schadet verwahret werden. Brisseau. 
REGIME Sa 
Zwey krumme, und zugleich nach 
der Fláche gebogene Scherlein. Nachst 
der Fig. 6. (*) ist die Krümmung zu- 
sammen gesetzt, aus Daviel und 
Richter. 
FIGUR g. 
Ein Zänglein (tenette). 
FIGUR و‎ 

Der aus Silberdraht verfertigte Au- 

gentiedhalter. Pellier. Richter. 
FIGUR 10. 

Der rinnenförmige Sondeleiter , 
ober mit einer durchlöcherten Platte 
versehen; welcher in die Nasenhöhle 
gebracht, die durch den natürlichen, 
oder künstlichen Thranengang drin- 
gende Sonde aufnimmt, und nach 
aufsen leitet. (*) Desselben Durch- 
schnitt. Leber. 

FIGUR 11. 


Eine feine Haarsonde , rückwärts 


mit einem Ohre versehen, damit man 
einen Faden durchziehen kann. Von 
Mejean, 

FIGUR 12, 

Eine silberne federartige Handhabe, 
die mittels des Schubringes ein Klöb- 
chen vorstellet, um so wohl die Röhr- 
chen, als die Sucher fest zu halten. 
Nach Anel. 
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FIGURA 13. 
Specillum longum, curvum. Mejean. 
FIGURA 14. 
Tubulus adposititius, ut fig. 12. 
Anel. 
FIGURA 15. 
Tubulus capillaris aureus. Leber. 


FIGURA 16. 
Tubulus longior pro syringa. Fig. 18. 


FIGURA 17. 
Tubulus brevior, obtusior, conicus, 
qui recipit tubulos fig. 12. 14. 15. Ope 
cochleae fig. 18. firmandos. 
FIGURA. 18. 
Syringa cum tubulo ( 2) adpositi- 


tio capillari. Anel. 


FIGURA 19. 
Tubulus coniformis modice incur- 


yus, lamella rotunda instructus. 


FIGURA 20. 
Alius ejusmodi magiuscule incurvus. 
Usus utriusque pro sustinendis aper- 


turis. Heister. 
TA RUE A XIV: 


PRO POLYPIS, ET HAEMORRHA- 
GIA NARIUM. 


FIGURA 1. 
Cannulae duae argenteae parum cur- 
vatae, in apice subrotundae. a) Vagi. 
nulae duea conferruminatae, sus deque 


FIGUR 13. 

Eine Sonde nach Mejean. 

FIGUR 14. 

Ein Aufsatzröhrchen, so wie Fig.12. 
Anel. 

FIGUR 15. 

Ein goldenes, feines Röhrchen. 
Leber. 

FIGUR 26. 

Ein längeres Röhrchen, zur Spritze 
von Fig. 18. 

FIGUR 17. 

Ein kürzeres Röhrchen zum Schrau- 
ben, an welches die Röhrchen Fig. 12. 
14. 15. passen. 

FIGUR 18. 

Die Spritze sammt angeschraubten 
Röhrchen (€), welche alle die Vor- 
hergehenden aufnimmt. Von Anel. 

FIGUR. 19. 

Ein kegelformiges, ein wenig ge- 
krümmtes Röhrchen, mit einem run- 
den Plattchen versehen. 

FIGUR. 20, 

Ein áhnliches etwas mehr geboge- 

nes. Beyde zur Erhaltung einiger nó- 


thiger Offnungen. Heister. 
PLATTE XIV. 


ZU POLYPEN, NASENBLUTFLUSS. 


FIGUR 1. 
Zwey an einander vereinigte silberne 
Röhren, oben ein wenig gebogen, am 


Ende geründet, a) Zwey zusammen 
F 
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mobiles, conjungentes partem superio- 
rem cannularum. b) Vaginulae inferio- 
res longiores, mobiles, ut priores , ansis 


lateralibus instructae. 


FIGURA 2. 
Grallula chalybea, manubrio annu- 
lari instructa, ad vaginulas superiores 


a) altius movendas. Nissen. 


FIGURA: 3. 
Cannula metallica , ope septi divisa 
in canales duos. (O) Segmentum divi- 
sionis. Inferius duabus alis donata ma- 


nubrii loco , pro firmandis filis. Leber. 


FIGURA 4. 


Ejusdem formae instrumentum , non 


nihil planius, e ligno olivaceo aut buxi, 
cum duobus canalibus parallele excur- 
rentibus, inferius alis instructum (.)) 
Hujus segmentum. 

Nota. Priori vel ex eo. praeferen- 
dum, quia ab obambulante gestart po- 


test, nec filum facile rumpitur. 


gelóthete, kurze, auf-und abschieb- 
bare Scheiden, welche die obern Enden 
der zwey Róhren vereinigen. b) Zwey 
ahnliche ebenfalls zusammen gelóthete 
längere Scheiden, seitwärts mit läng- 
lichten Ringen versehen. 

FIGUR 2. 

Das stählerne Krücklein, oben mit 
einem ringähnlichen Griffe, um die 
kleineren Scheiden a) höher hinauf 
zu schieben. Nyssen 

FIGUR a 

Eine silberne, oder metallene runde 
Röhre, unten mit zwey Flügeln, ver- 
sehen, theils um sie- besser fassen, 
theils um den Faden umwickeln und 
befestigen zu können. Oben ist ihre 
runde Höhle durch eine bey einen und 
einen halben Zoll lange eingelöthete 
Platte in zwey gleiche Räume (©) 
eingetheilet, deren Grund ©. über 
derselben zu sehen ist. Von Leder. 

FIGUR 4, 

Eine Doppelröhre von Olivenholze, 
deren Gestalt aus der Figur, und die 
zwey Öffnungen über. derselben zu 
sehen sind C. 

Anmerkung. Dazu verleitete mich 
die Unbequemlichkeit bey einer Frau, 
der ich einen Mutterpolyp abdrehen 
mufste , womit sie alle mögliche Ver- 
richtungen im Hauswesen leistete, 
welches sie bey den zwey Vorherge- 
henden, und anderen nicht thun konn- 
te. Seit dem bediente ich mich dersel- 
ben in dergleichen Fallen mit dem be- 
sten Erfolge. 
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FIGURA 5. 
Cannula argentea, cum filo elastico 
nodulato, pro adplicatione variorum 
corporum: ad polypos et in haemor- 


rhagiis narium. 


FIGURA 6. 
Forceps curva, cochleata , perfora- 
taque, marginibus dentatis. Crura recta 
ope elateris diducuntur, mobili repa- 


gulo firmanda. Mutuata a Bell. 


FIGURA 7. 

Forceps similis recta, non penitus 
claudenda ope repaguli. 

Nota. Utraque volumine, et arbi- 
traria pressione illis, elatere instructis, 
praeferenda. 

FIGURA 8. 

Apertura et facies interna cochlea- 
ris fig. 6. 7. 

Nota. Curvatura cochlearium de- 
pendet a circumferentia polyporum. 
D. de Leber tali, sed oblique curvata 
forcipe in amputatione linguae prae- 
ternaturaliter prolongatae usus est. 

FIGURA 9. 

Filum , aut chorda clavicembali ar- 
gentea, vel aurichalcea, pro eodem 
usu, ut fig. 5. 
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FIGUR e 

Das Röhrchen mit der Uhrfeder, 
daran ein Knopfchen befestiget ist, 
um Kórper, z. B. in Polypen, beson- 
ders aber im Nasenblutsturze durch 
den Mund in die hintere Nasenhöhle 
bringen zu kónnen. 

FIGUR 6. 

Eine etwas krumme Polypzange, 
deren Lóffel ausgehohlt, durchlóchert. 
und die Ránder gezackt sind. Die 
Griffe sind ganz gerade, mit einer Er- 
öffnungsfeder und einem Schubringe 
zum Schliefsen versehen. Sie hat den 
Vorzug vor den gefiederten so wohl 
in Rücksicht der Ersparung des Um- 
fanges, als des willkürlichen Druckes 
auf den Polyp. Bell. 

FIGUR y. 
Eine dergleichen gerade nicht gánz- 


lich geschlossene Zange. 


FIGUR 8. 

Die Óffnung und innere Aushóhlung 
eines Lóffels von Fig.6.7. Die Krüm- 
mungen der Lóffel erheischet die Grós- 
fe und der Umfang des Polypen. Herr 
Prof. Leber bediente sich einer derley 
schief gebogenen, zur Abnahme einer 
widernatürlich verlangerten Zunge. 

FIGUR o 

Ein messingener oder kupferner Cla- 
vicembel- oder Cithardraht, dessen man 
sich anstatt- des Fig. 5. angegebenen 

Werkzeuges eben so gut bedienen kann. 


TABULA XV. 


PRO POLYPIS, ET HETERO- 
GENESIS. 


FIGURA 1. 
Crura ostagrae, quorum formas vi- 
dere est varias. aa) Partes crurum su- 
periores quadrangulariter excavatae ر‎ 
pro receptione extremitatum osta- 
grae. bb) Alae cochleatae ad firman- 
das ostagras in aa). cc) Ostagrae bra- 
chia curva, in apice dentata, in aa) 
firmata. dd) Repagulum articulare, 


mobile, ad crura invicem firmanda. 


FIGURA «. 
Aliae formae ostagrae rectae, sul- 
catae, similes cochleari, a parte con- 
vexa, et concava, visui patulae. 


Usus. Pro polypis. 


FIGURA 3. 

Ostagrae aliae, in superiore extre- 
mitate ad angulum recto proximum 
flexae. a) Pars tergo convexo obversa. 
b) Pars interna excavata; ambae mar- 
gine dentato. 

Nota. Substitui potest forcipibus a 
Petit, Plattner, Richter’ in usu ha- 
bitis. 

Usus. Ad rotulas post trepanatio- 
nem, et alia heterogenea extrahenda. 


P EE Ke Ce A 


ZU POLYPEN, UND FREMDEN 
KÖRPERN. 


FIGUR 1. 
Ein Zangengestelle zu verschiedenem 
Gebrauche. aa) Zwey Hauptstangen 
an ihrem obern Theile mit vierkanti- 
gen Lóchern, zur Aufnahme verschie- 
dener Aufsátze versehen. bb) Zwey 
Schraubstifte, um die Aufsátze zu be- 
festigen. cc) Zwey krumme Aufsatzar- 
me , wodurch das Werkzeug die Ge- 
stalt einer Schlundzange erhált. dd) 
Der zusammen geschlossene Schieber, 
wodurch der gefafste Kórper befesti- 
get, und die Zange zusammen getrie- 
ben wird. 

FIGUR 2. 

Zwey löffelförmige Aufsätze, die 
in das Gestelle Fig. 1. passen. Einer 
ist von der gewólbten, der zweyte von 
der inneren ausgehöhlten Seite zu 
sehen. 

FIGUR 3. 

Zwey winklichte Zangenaufsätze; 
a) deren aufsere Fläche erhaben, b) die 
innere ausgehöhlt: beyde mit gezack- 


ter Mündung. 


Anmerkung. Sie können die Stelle 
der von Plattner, Petit, Richter em- 
pfohlenen Zangen vertretten. 

Der Gebrauch ist: die Scheibe nach 
der Trepanation u. s. w. zu heben. 


un 
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FIGURA 4. 

Forceps, vel belulcum , cruribus se- 
parabilibus, fibula mobili ad modum 
Levreti junctis, superiore extremitate 
in pedes hirciformes desinentibus. Cum 
itaque crura separari queant, ante ad- 
plicationem crus massae emplastri in- 
tinctum separatim in vulnus immittitur, 
tumque aliud modo simili, corporeque 
heterogeneo prehenso, jungitur , sicque 
extrahitur heterogeneum. Seorsim spe- 
ctata crura in partibus duris, fixis, 
osseis, vices vectis primi vel secundi 


generis supplent. 


* Extremitas pedum hirciformium 

una bidentata, altera unidentata est. 
FIGURA 5. 

Forceps brachiis curvis, extremitate 
recta cochleiformi excavata. a) Arti- 
culus cochlea alari instructus , foramen 
alterius cruris penetrante et firmante. 
Crus masculinum hamulo, foemineum 
annulo pro pollice instructum est. 
Richter. 


Usus. In polypis uteri, vaginae, et 
intestini recti. 
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FIGUR 4. 

Eine Kugelzange , welche vermöge 
des levretischen Stift-und Schuber- 
schlusses aus zwey Theilen, und be- 
sondern Geifsfüfsen bestehet. Man lei- 
tet einen Theil davon in den Schlufs- 
canal, und unter die Kugel; wo es 
nöthig ist, bringet man den Gespan 
auf die andere Seite des Kórpers, ver- 
einiget vermöge des Schubers beyde 
Theile, und ziehet durch geraumen 
Platz das Enthaltene aus. Nach er- 
probter Überzeugung scheinet sie den 
Vorzug vor allen übrigen Kugelzie- 
hern und Schrauben zu verdienen. 

Einzeln betrachtet, ist ein jeder be- 
sonderer Theil an einen festen Kör- 
per, der sich in einen Knochen einge- 
senket hat, anwendbar, und als ein 
Hebel der ersten und zweyten Art zu 
betrachten. 

* Der Durchschnitt der Mündung. 


FIGUR 5 

Eine ausgebogene . Polypzange , 
welche vermöge des in dem Schlusse 
angebrachten Flügelstiftes, und der in 
dem zweyten Theile durchgebroche- 
nen länglichen Öffnung aus zwey Ar- 
men bestehet; an dem weiblichen 
Theile bestehet der Griff aus einem 
Ringe, an dem männlichen in einem 
Haken. Von Richter. 

Der Nutzen scheinet mehr bey den 
Polypen der Mutterscheide und des 
Afters, als der Nase und des Rachens 


zu seyn. 
G 
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FIGURA 6, 
Repagulum biarticulare , semiaper- 
tum ad fig. 1. d). 


TABULA XVL 
PRO ORE, ET DENTIBUS. 


FIGURA 1. 

Dioptra, dilatatorium , seu specu- 
lum oris, cujus crura ope coni cochleati 
successive dilatari possunt; crura in 
extremitatum facie externa transversim 
sulcata , foraminulisque pertusa sunt, 
ut corio obduci possint; sic quoque 
crura speculi, si opus, ad latus curvari 
possunt. a) Clavis coni. 


Usus. Instrumentum in operationi- 

bus cavi oris reliquis praeferendum. 
FIGURA 2. 

Forceps, seu dentagra germano- 
rum, seu pelicanus vulgaris. Cochlea 
intercrurali carere potest. 

FIGURA 3. 

Forceps dentoria , elateré intercru- 

rali instructa. Pro infantibus. 
FIGURA 4. 

Alia forceps ejusdem magnitudinis, 
in extremitate curva elatere quoque 
donata. a) Curvatura a latere reprae- 
sentata. 

Usus. Pro dentibus infantum, et ra- 
dicibus relictis evellendis. 


FIGUR 6. 
Der eróffnete Schubring, zur Fest- 
stellung der Zange Fig. 1. 


PLATTE XVL 
MUND, UND ZAHNWERKZEUGE. 


FIGUR 1. 

Ein Mundspiegel, oder Schraube; 
dessen Schenkeln vermoge des am Ge- 
winde angebrachten Kegels gemäch- 
lich, und bis auf den sichersten Punct 
aus einander getrieben werden kón- 
nen. Sie sind eingekerbt, und durch- 
löchert; können also mit einem Leder 
überzogen, auch nach Belieben etwas 
mehr gekrümmt angegeben werden. 
a) Der Schlüfsel dazu. 

Nutzen. Ist bey allen Mundopera- 
tionen allen übrigen vorzuzichen. 

FIGUR 2. 

Die deutsche glatte. Zahnzange. 
Der Schrauben davon kónnte vermie- 
den werden. 

FIGUR 3. 

Eine ganz gerade , und schmale ge- 

fiderte Kinderzahnzange. 
FIGUR 4. 

Eine eben so kleine, doch in ihrer 
Mündung ausgebogene Zange, zur 
Ausziehung so wohl kleiner, und be- 
weglicher grófserer Zähne, als auch 
der zurück. gebliebenen Wurzeln. a) 
Die ausgebogene Krümmung dersel- 
ben von der Seite. 
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FIGURA 5. 
Dentarpaga et rhizagra, germanis 
pes caprae duplex. 
FIGURA 6. 

Rhizagra, seu pes caprinus, sim- 
plex, a quodam rustico in usu habitus. 
FIGURA 7. 

Pes caprinus duplex cum mobili 
rhizagra. 
Usus. Duplex , notus. 


TABULA XVIL 


FIGURA 1. 
Elevatorium compositum , tripes, con- 
stans tubo cylindrico aurichalceo, cu- 
jus discus inferior in medio foramine 
quadrangulari provisus, ope cochleae 
cylindro affirmatur. Pars superior cy- 
lindri operculo subjacens annulum fer- 
reum recipit, cruribus tribus articula- 
riter firmandis inservientem ; annulus 
hic operculo conico, quod foramine 


rotundo perforatum, figitur. 


aaa) Tres cochleae a latere cylindri, 
quarum ope crura magis , minusve con- 
vergentia fiunt. 

bbb) Crura tria articulata , extremi- 
tate inferiore latiore foraminulata, 
pulvillis munita. 


cc) Pertica perpendicularis, supe- 
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FIGUR 5. 
Der doppelte deutsche Geifsfufs. 


FIGUR 6. 
Der einfache Geifsfufs ; von einem 
Bauer entlehnt. 
FIGUR 7. 
Ein doppelter Geifsfufs, in Gestalt 
eines Überwurfes , dessen Wirkung 
nach aus und einwärts (ohne ihn aus 


der Hand zu lassen ) sıcher ist. 
PLATTE XVIL 


FIGUR 1. 

Ein dreyfüfsiges Hebezeug, das aus 
einer walzenformigen Röhre bestehet, 
die einen eingeschrankten viereckigen 
durchgelócherten Boden hat. Am obern 
Theile der Walze ruhet unter der 
Kappe ein eiserner Ring mit drey Ge- 
winden, worin die drey Schenkel sich 
bewegen. Dieser Ring wird mit einer 
metallenen, kegelfórmigen, durchló- 
cherten Kappe vermóge ihrer Schrau- 
be befestiget. 

aaa) Die Flügelschraubenmutter, 
welche die Schenkel dem Mittelpun- 
cte náhern, oder davon entfernen. 

bbb) Die drey beweglichen Schen- 
keln, die am untern Ende breiter, ein 
wenig ausgebogen, durchlöchert, und 
mit einem mit feinem Leder überzo- 
genen Hutfilze gefüttert sind. 

cc) Die Hebe- oder Mittelstange, 
oben bis zur Halfte rund, und mit 
Gewinde eingeschnitten ; zugleich mit 
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rius cochlea, et simili ala ( 2) provisa, 
quae elevari , remittique potest. 

dd) Ejusdem perticae pars inferior 
quadrangularis , foramen disci inferio- 
ris penetrans. 

ee) In extremitate perticae adparent 
duo articuli cruciati, famulantes fle- 
xurae in partem quamlibet. 

f) Hamulus articuli inferioris. 


gg) Cochlea alaris, qua f) firmatur. 


hhh) Elateres crura a cylindro amo- 
ventes. 

i) Conus spiralis, articulo , quo f) 
firmandus. 

Usus. Ex figura et nomine. 

Origo a veteribus, ut Sculteto. 
Richterus huic simile commendat. Lo- 
candum fuisset inter instrumenta pro 
tepanatione, quod spatii defectus pro- 
hibuit. 


FIGURA 2. 

Pelicanus vel dentarpaga. Fau- 
chard. 

FIGURA 3. 

Clavis anglica. a) Uncus in lobulo 
in omnem partem mobili, articulus su- 
perius sulco cruciato instructus. b) Tra- 
becula in sulco perticae recondita, 
elatere instructa, qua lobulus ope sul- 
ci cruciati firmatur. c) Lineae puncta- 
tae manubrii lamellam indigitant, qua 
mediante lobulus auferri aut firmari 
potest. 


einer Flügelmutter 2 versehen, um sie 
aufziehen, oder herablassen zu kónnen. 

dd) Der mittlere vierkantige Theil 
der Stange, die durch eine’ ähnliche 
Öffnung der mittleren Platte läuft. 

ee) Ein kreuzweis gestelltes Dop- 
pelgewinde, um alle Bewegungen her- 
vor bringen zu können. 

ff) Der Haken, der das unterste 
Gewinde bildet. 

gg) Ein Flügelstift, um den Haken 
f) zu befestigen. 

hhh) Die drey Federn, welche die 
Schenkeln von der Walze entfernen. 

i) Ein Schraubenkegel, wie der Ha- 
ken f) zu befestigen. 

Den Gebrauch zeiget die Gestalt, 
und der Nahme. Es hat seinen Ur- 
sprung von den Alten, von Skultet , 
u.a. Von Richter wird ein ähnliches 
empfohlen. Es hätte seine Stelle unter 
den Bohrwerkzeugen einnehmen sol- 
len, welches aber der Mangel des 
Raumes nicht zuliefs. 

FIGUR 2, 

Ein alter starker 7 berwurf von 
Fauchard. 

FIGUR 3. 

Der englische Schlüssel. a) Der 
Haken an einem beweglichen Lappen, 
welcher an der Endplatte der Stange 
eingeschnitten ist, und, wenn der Ha- 
ken auf diese oder jene Seite gedrehet 
wird, eine mit dieser gleich laufende 
Furche machet. 
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Usus. Ob mobilitatem lobuli den- 
tagram rectam et lateralem format. 


Wrabecz. 


FIGURA 4 
Alia species clavis dentariae , cu- 
jus extremitas alata , simulque articu- 
lata est. a) Lobulus seu ala a latere 
obversa; b) a facie antica. c) Cochlea 


solida. 


Usus. In adplicatione hujus , cum 
lobulus sit mobilis, praecavetur , vali- 
dior partium pressio. Hammer. 


FIGURA 5 
Dentarpaga germanica, seu com- 


munis, cujus uncus , ope manubrii et 
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b) Eine gefederte Stange mit einem 
hervor ragenden Läppchen, welche 
bey dem Drucke aus der Furche sich 
erhebet, und bey dem Nachlassen in 
diese zurück fállt, und den Lappen 
des Hakens fest halt. 

c) Die punctirten Linien zeigen den 
verborgenen Schraubenzieher an, wenn 
es nóthig ist, einen kleineren oder 
gröfseren Haken zu befestigen. Dieses 
Werkzeug kann auf dreyfache Art 
angesetzt und gebraucht werden. Von 
Wrabecz. 

FIGUR 4. 

Eine andere Art eines englischen 
Schlüssels , woran der Haken an der 
Hauptstange vermöge des in derselben 
eingeschraubten Stiftes befestiget ist. 
Dessen Lappe oder so genannter Bart 
mittels eines Gewindes (Charniere ) 
aus zwey T heilen bestehet; der obere 
Theil ist mit der Hauptstange befesti- 
get, der untere aber gegen einen Drit- 
theil eines Zirkels beweglich: 

a) Der Lappen sammt dem Gewin- 
de von der Seite; b) derselbe von 
vorn zu betrachten. 

c) Der Schraubstift, der den Haken 
auf diese oder jene Seite befestiget. 

Bey der Anwendung legt sich der 
Lappen an das Zahnfleisch und die 
Kinnlade, ohne dieselbe so gewaltig, 
wie die andern, zu drücken, Von 
Hammer. 

FIGUR 5. 

Der allgemeine deutsche Über- 

wurf, dex vermöge der mit dem Griffe 


H 
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cochleae, vagina tectae, elongari aut 
abbreviari potest. 

Nota. Forceps a Charpentier in- 
venta melius in collectionibus inven- 
tionum mechanicarum locatur. Reli- 
quae a Fauchard , Bücking superfluae 
sunt. 


TABULA XVIII 


FIGURA 1, 
Bacillus ex osse sepiae paratus , qui 
gracilior esse posset, inferius manu- 
brio corneo, superius spongia instru- 
ctus. Willis, 

Nota. Superflua sunt setae Bartho- 
lini et Hildani; filum duplex contor- 
tum a Stalpart van der Wiell ; bacil- 
lus concavus ejusdem ; filum plum- 
beum Arculani; filum cupreum Ayf- 


fii etc. 


FIGURA =. 
Volsella, seu ostagra recurva, pro 
extractione heterogeneorum ex Oeso- 


phago. 
FIGURA s. 
Brachium superius divisum. 
FIGURA 4. 


Brachium inferius manubrio firmum. 
aa) Manubrium conjuncti, et separati 
brachii ad angulum obtusum. bb) An- 
nulus separatus, et communitus ansu- 
la pro indice. ec) Ansula oblonga bra- 


vereinigten Schraubenmutter verlan- 
gert, und verkürzet werden kann. 

Des Herrn Charpentier so sinn- 
reiche mechanische Zange gehört in 
eine fürstliche Sammlung; die Werk- 
zeuge des Fauchard und Bücking sind 
ganz entbehrlich. 


PLATTE XVIIL 


FIGUR 1. 
Der platte fischbeinerne Halsstofser, 
der etwas dünner seyn kónnte. Von 


Willis. 


Anmerkung. Entbehrlich sind die 
alte Bürste des Bartholins, des Fae 
bricius van Hilden Hohlröhrchen von 
Petit verbessert; Arkulans Bleydraht ; 
Ryffs Kupferdraht u. s. w. Der gewun- 
dene Draht des Stalpart van der 
Wiell ; der kettenförmige von Petit. 

FIGUR 2. 

Eine Halszange , um fremde Körper 

aus dem Schlunde zu ziehen, ganz ge- 


fchlossen. 
FIGUR 5. 
Der obere Arm derselben. 
FIGUR 4. 


Der untere Arm sammt dem Griffe, 

aa) Die Handhabe, die einen stum- 
pfen Winkel macht, mit hórnernen 
Schalen überzogen. 

bb) Der Ring für den Zeigefinger 
mit einem langlichten Ansatze. 

cc) Ein dergleichen Ansatz des 
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chii superioris cum cochlea. dd) Ansu- 
la cum cochlea solida annuli b) a par- 
te inferiori cochlea cava brachio supe- 
riori firmata. ee) Incisurae longitudina- 
les brachii inferioris pro susceptione 
ansularum et earum motu, quo bra- 
chia superius aperiri vel claudi queant. 
ff) Crista extremitatis brachii supe- 


rioris pro pollice. 


Usus et adplicatio fit, dum manu- 
brium vola manus et tribus digitis pre- 
hensum; pollex ad:cristam f), pollex 
ad annulum b) adplicatur, sicque bra- 
chia movendo aperiuntur plus minus, 
corporaque heterogenea , praesertim 
transverse sita, brachiis in apice sulca- 


tis prehensa extrahuntur, 


Nota. Instrumentum hoc D. de 
Brambilla Tab. XXV. fig. 1. 2. 3. 
edidit. Modernam emendationem ob 
festinationem hujus editionis tunc ad- 


dere non potui. 


FIGURA 5. 
Tribulcum , seu instrumentum tri- 
plex in toto. 
FIGURA 6. 
Pars una, seu mas hujus. 
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obern Armes; die runde Schrauben» 
mutter von unten. 

dd) Der Ansatz, und das Gewinde 
an dem Ringe b) von unten, und die 
Schraubenmutter an dem obern Árme, 

ee) Zwey lange Offnungen des un- 
tern Armes, darin die Ansátze c) und 
d) spielen; damit ein Arm an dem an- 
dern glitschen, und die Endtheile sich 
öffnen oder schliefsen können. 

ff) Ein hakenförmig ausgehöhlter 
Ansatz am untern Ende des obern Ar- 
mes für den Daumen, durch welchen 
der Arm vorgeschoben, und das W erk- 
zeug eröffnet wird. 

Der Gebrauch desselben ist folgen- 
der: der Griff wird mit dem Ballen und 
drey Fingern gefalst, die Daumenspi- 
tze kommt an den Anfatz f), und der 
Zeigefinger schliefset das Werkzeug, 
und halt den gefafsten fremden Kórper, 
besonders wenn er quer liegt, fest. Da- 
mit der fremde Korper nicht ausglit- 
schen könne, sind an den Schnäbeln 
Einkerbungen. 

Anmerkung. Herr v. Brambilla 
gab diese Zangein seinem Instrumenta- 
rio Tab. XXV. Fig. 1. 2. 3. heraus. 
Die gegenwártige Verbesserung konn- 
te ich dazumahl wegen der Beschleu- 
nigung dieser Ausgabe nicht licfern. 

FIGUR 5. 

Der Kugelzieher von Persis; das 

ganze Werkzeug vereiniget. 
FIGUR 6. 
Der mánnliche Arm desselben, 


FIGURA y. 
Excavatio ejus cochlearium. 
FIGURA 8. 

Cochlea duplex , seu belulcum: aa) 
conjunctio cum clavo alari; bb) extre- 
mitas superior cochleariformis latera- 
liter posita. c) Extremitas inferior ve- 
ctiformis cochleata. dd) Annulus manu- 
brii pro pollice, conjunctim, et seor- 
sim exhibitus. ee) Cochlea prope an- 
nulum , ope cujus pertica sola cavo 
cruris masculini et ejus cochleae fir- 
matur. f) Cochlea acuta duplex, scin- 
dens pro recipiendis filamentis et hete- 
rogeneis, in purgandis cavis ac vulne- 
ribus ; simili modo servit perfora- 
tioni et extractioni plumbi sclopetarii. 
Persis. 


TABULA XIX. 


PRO DETRACTIONE EXTRA. 
VASATORU.M. 


FIGURA 1r 
Acus curva punctoria chalybea, ya» 
gina argentea munita, manubrio cor- 
neo. a) Acus denudata, secundum dor- 
si longitudinem sulcata: b) Sulcus cir- 
cularis, prope apicem acus foraminu- 
lis oblongis lateralibus, vaginae con- 


cordans , ut in adplicatione hujus minus 


FIGUR 7. 
Die innere Aushóhlung der Loffel. 
FIGUR g. 

Die Kugelschraube. 

aa) Der Schlufs mit einer Flügel- 
niethe. ۱ 

bb) Die loffelformige Miindung , 
von der Seite anzusehen. 

c) Der untere ein wenig gebogene, 
und grófsere lóffelartige Hebel. 

dd) Der Ring für den Daumen, im 
Ganzen und abgesondert anzuwenden. 

ee) Das Gewinde , durch welches 
dasselbe in dem mánnlichen Schenkel 
befestiget wird. 

f) Die mit zwey Gángen der Ge- 
winde versehene scharfe Kugel- oder 
Bleyschraube, zur Aufnahme, auch 
Umwicklung der Beinfäserchen, wie 
auch fremdartiger Dinge bey Reini- 
gung der Hohlen u. s. w. Man gebrau- 
chet sich derselben auchin der Anboh- 
rung der eingedrungenen Bleykugeln. 


PLATTE- XIX. 


FIGUR 1, 
Ein krummer Trokar (Trois-quarts) 
in der silbernen Scheide. 
a) Die Furche darin nach der gan- 
zen Länge. 
b) Die Einkerbung, oder der Hals 
nächst der schneidenden Spitze, wel- 
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experto fluidum prope manubrium ad- 


pareat. c) Diameter ejus. 


Usus. Ad puncturas supra ossa DU: 


bis per vaginam vel intestinum rectum. 
Denis. Petit. 


FIGURA 2. 

Acus punctoria vulgaris , cannula 
sua nudata. a) Manubrium corneum. 
b) Cannula argentea praecedentis acus; 
discum in medio penetrantis. c) Cana- 
lis pari disco pro conjunctione provi- 
sus. d) Operculum, cujus ope aper- 
tura cannulae, dum indicatur, claudi 


potest. Leber. 


FIGURA 3 

Acus punctoria vagina et canali pro- 
visa, sicut in adplicatione adhiberi 
solet. 

FIGURA 4. 

Acus punctoria subtilis in hydroph- 
thalmia, obstructione aut hernia sac- 
ci lacrymalis , et perforatione ossis un- 
guis, cum et sine cannula adhibenda, 

FIGURA 5. 

Acus punctoria Curva, lanceiformis 
pro laryngotomia , bronchotomia et 
paracenthesi pectoris. a) Acus vaginae 
conjuncta. b) Curvatura lamellae et 
vaginae. c) Circumferentia disci. Bay- 
chot. 
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gen der Scheide übereinstimmen muls , 
damit die Feuchtigkeit entgegen flies 
fe, und der Ungeübte daraus über 
zeugt werde, dafs er in die Höhle ge: 
drungen habe. 

e) Der Durchschnitt derselben. 

Der Gebrauch davon ift: ober den.» 
Schamknochen durch die Mutterschei- 
de, durch den Mastdarm die Feuchtig- 
keiten auszuleeren. Denis. Petit. 

FIGUR 2. 

Eine Abzapfnadel ohne Scheide. 

a) Das hórnerne Haft. 

b) Die silberne Scheide, die durch 
die quer durchlöcherte Platte hervor 
raget. 

c) Die Rinne oder das Schiffchen 
sammt ähnlicher Platte, die mit der 
vorigen vereiniget wird. 

d) Ein silberner Stöpsel dazu. Leber: 

FIGUR 3. 

Fine mit Scheide und Rinne verei: 
nigte Abzapfnadel , wie sie in der An- 
wendung gebraucht wird. 

FIGUR 4. 

Fin sehr feiner Trokar zur Augen- 
wassersucht, Thränensack u. s. We; 
mit und ohne die Scheide anzuwenden: 


FIGUR 3. 
Ein lanzenfórmig gebogener Tro- 
kar, zur Öffnung der Luftrohre, und 
zur Brustwassersucht. 
a) Mit seiner Scheide vereiniget. 
b) Die Beugung der Klinge. 
c) Der Umkreis des äufsern Blata 


tes der Scheide. Bauchot. 
I 
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TABULA XX. 


CATHETERES. 


FIGURA 1, 
Ju Catheter caeteris crassior et longior, 
0۳7 “curvatura diversa , pro viris. 
ME FIGURA 2. 3. 
I Catheteres minores et graciliores. 
Aa FIGURA 4. 
Catheter minimus pro infantibus 


all unius anni. 
Wo FIGURA 5. 
Catheter muliebris pro adultis. 
FIGURA 6, 
0 Catheter subtilis rectus, pro junio- 
ribus. Hic idem, si vaginae acus pun- 
ctoriae concordat, inservit pro humo- 


Wu ribus spissioribus degeneratis educen- 


Wu dis, nec non removendis obstaculis. 
Nota.Catheter fig. 1. extremitate ob- 
tusa foraminulis instructus est, ad me- 
thodum gallicam, reliqui autem prae- 
diti sunt duobus foraminulis laterali- 
bus ad mucosam et sabulosam urinam 
facilius educendam ; oscula omnium ca- 
liciformia sunt, non tantum ob tubu- 
lum syringae , si injectione opus, sed 
et ob operculum conicum, si opus, 
promptius adaptandum ; auriculae 


osculi omnes oblongae sunt. De la 


| 

I Chaud catheter. nodulatus, nodulo 
| 
| 


۳ prominente instructus, non est in usu. 


d FIGURA 7. 


Catheter ex resina elastica paratus, 


PLATICAR, 
KATHETER, 


FIGUR 1. 
Die gröfste und stärkste Gattung 
eines Katheters für Manner. 
FIGUR 2, 3. 
Etwas kleinere und diinnere. 
FIGUR 4. 
Die kleinste Gattung für einen Kna- 
ben von einem Jahre; 
FIGUR 5 
Ein Frauenkatheter für Erwachsene, 
FIGUR 6. 

Ein ganz gerader Katheter für Jün- 
gere. Solche sind bey verdickten und 
ausgearteten Feuchtigkeiten, wenn die- 
selben in die Abzapfscheide gut pas. 
sen , sehr vortheilhaft. 

Anmerkung. Der grófste Katheter 
hat an seinem Ende verschiedene Lo- 
cher nach französicher Art; alle übri- 
ge aber sind von zwey Seiten mit 
langlichten Öffnungen versehen, und 
dem ersten, besonders bey sandigem, 
dichtem, und schleimigem Harne vor- 
zuziehen. 

Die Mündungen sind an allen becher: 
förmig, damit die Röhre der Spritze, 
wo es nöthig ist, und auch der Stópsel 
gut schliefse. Die Seitenringe sind 
länglicht. 

De la Chaud Knöpfchenkatheter 
ist aufser dem Gebrauche. 

FIGUR. 
Eine aus elastischem Harze verse- 
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osculum inferius quoque caliciforme, 
fine obtuso varie perforato, non solum 
ad vesicam, sed et alia cava adplican- 


dus. Pickel. 


FIGURA 8: 

Alius cathetér ex resina elastica 
cum operculo. Ortner. 

Nota. Hujusmodi catheteres in ure- 
thra raro diutius, quam octo dierum 
spatio perdurant, quin emollescant, 
illi vero a Pickel parati longo tempore 
solidi consistunt. 

FIGURA 9. 

Stylus ex ossé balaenae paratus, 
cujus magnitudo varia; decursus si- 
nuum varias hujus curvaturas deside- 
rat, quae illi per inunctionem et flam- 
mam candelae procurantur, et refri- 


gerio consolidantur. 


TABULA XXL 
PRO LITHOTOMIA. 


FIGURA 1. 
Itinerarium maximae speciei. a) Sul- 
cus longitudinalis dorsi. b) Extremitas 
obtusa. Manubrium annullatum pro di> 
gito. Rau. 
FIGURA 2. 
Itinerarium minimae speciei, cujus 
manubrium a) oblongum lamellatum 


est. Frere Jacques. 


hene Röhre , deren Ende mit verschie- 
denen Lóchern versehen, die silberne 
Miindung ist ebenfalls becherformig, 
zur Einspritzung nicht nur in die Bla- 
se, sondern auch in verschiedene an- 
dere Höhlen anzuwenden. Von Pickel. 
FIGUR 8. 

Ein aus elastischem Harze verfer- 
tigter Katheter, von Ortner in Wien. 

Anmerkung. Dergleichen dauern in 
der Harnblase niemahl über acht Ta- 
ge, die Pickelschen aber, wenn man 


8 
sie haben kann, dauern länger: 


FIGÜR 9. 

Eine fischbeinerne Sonde, derglei« 
chen man von verschiédener Dicke 
und Länge haben’ sollte. Will man 
solehe nach der Richtung eines Gar 
ges krümmen, so darf man sie nur 
wohl beschmiert über eine Lichtflam- 
me erwármen, und in der gegebenen 


Krümmung auskühlen lassen: 
PLATTEYXXh 
ZUM STEINSCANITTE;, 


FIGUR i. 
Fine Blasensonde von der grófsten 
Gattung. a) Auf der ganzen Rücken: 
wölbung gefurchet. b) Das stumpfe 
Ende. c) Der Ring für den Finger. haus 
FIGUR 2. 
Eine Blasensonde von der feinsten 
Gattung, daran der Handgriff a) ge* 


blättet ist. Bruder Jacob: 
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FIGURA 3 
Portio itinerarii in sulco perscissi, 


quo nonnulli utuntur. (©) Diameter. 


FIGURA 4. 
Portio fig. 1. et 2., cujus sulcus an- 
trorsum obversus. ( 2) Diameter ejus. 


Nota. Horum plura variae crassitiei 
et longitudinis necessaria sunt; dantur 
et talia ex integro rotunda absque sul- 
co pro exploratione calculi. Itineraria 
mulierum habent formam catheterum 


muliebrium, suntque ex latere sulcata. 


FIGURA 5. 
Lithotomus acie convexa, duode- 
cim linearum longa, manubrium ejus 
planoquadrangulare, lamellis testudi- 
neis obductum. 
FIGURA 6. 
Lithotomus. Garengeot: 


FIGURA 7. 
Lithotomus. Cheselden. Douglas. 


FIGURA 8$. 
Itinerarium , Gallis bouton dictum, 
tam pro exploratione et extractione 
calculi, quam pro introducenda forci- 
pe. a) Convexitas cochleae. b) Crista 
pro comitanda forcipe. c) Nodus pa- 


rumper incurvus, 


FIGUR 3. 

Ein Stück von einer ganz durchge- 
schnittenen Steinsonde, deren sich ei- 
nige bedienen. (O) Der Durchschnitt. 

FIGUR 4. 

Ein Stück von Fig. 1. und 2., wo 
man die Furche von vorne sehen kann, 
(2) Der Durchschnitt. 

Anmerkung. Dergleichen werden 
von verschiedener Dicke und Lánge 
erfordert; man hat auch einige ganz 
runde, und ohne Furche, blofs allein 
zur Untersuchung des Steines. 

d) Blasensonden fiir Frauen haben 
die Gestalt der weiblichen Katheter, 
und sind an der Seite gefurchet. 

FIGUR 5. 

Ein Steinmesser mit einer zwölf 
Linien lang gewölbten Schneide; das 
Haft bestehet in einer viereckigen mit 
Schildkrötschale überzogenen Platte. 

FIGUR 6. 

Ein Steinmesser ; das erste nach 
Garengeot. 

FIGUR >. 

Das zweyte nach Cheselden und 
Douglas. 

FIGUR a 

Der löffelförmige Sucher (bouton). 
a) Die Wólbung des Lóffels. b) Die 
Gräte zur Leitung der Zange, c) der 
ein wenig gebogene stumpfe Knopf. 

Gebrauch. So wohl zur Untersu- 
chung und Ausziehung des Steines, als 
auch zur Begleitung der Zange. 


cu 
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FIGURA o 
Idem itinerarium a latere conspi- 
cuum, ut fig. 8. 
FIGURA. 10. 
Cavitas cochlearis laevigata. 
FIGURA 11. 
Lapidillum duplex, una extremitate 
glabrum, altera dentatum. Minimum 


tale instrumentum vide Tab. VI. fig. 7. 


TABULA XXII. 


RELIQUA PRO LITHOTOMIA 
INSTRUMENT A 


FIGURA. 1. 
Lithotomus occultus, hic apertus. 
Puncta 5. 7. 9. 11. 13. 15. annos deno- 
tant secundum quos incisio minor , ma- 
jorve fieri debet. Manubrium versa- 
tile sex planis constat , in quibus dicti 
numeri sculpti sunt. (*) Diameter manu- 


brii. Frater Cosmas. 


FIGURA 2. 
Conductor, Gallis gorgeret dictus, 
a latere. 
FIGURA 5. 
Canalis conductoris cavitate duplici 
crista interceptus. 
FIGURA 4. 
Ejus pars convexa cum sulco dor- 
sali. Leber. Wallner. 
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FIGUR 9. 
Das nähmliche Werkzeug von der 
Seite. 
FIGUR 10. 
Die Aushöhlung des Löffels. 
FIGUR 11. 
Ein doppelter Sondelöffel von grös> 
ferer Gattung. Der kleinste ist unter 
den Sackwerkzeugen. Platte VI. Fig.7. 


zu finden. 


PLATTE XXII. 


FIGUR 1. 
Das verborgene, hier aber offene 
Steinschnittmesser. Die Puncte 5. 7. 
9. 11. 13. ید‎ bezeichnen die Jahre, 
denen gemäls der Einfchnitt kleiner 
oder grófser zu machen ist. Die Hand- 
habe ift drehbar, und hat sechs unglei- 
che Flachen, in welchen die obigen 
Zahlen eingegraben sind. (*) Der 
Durchschnitt der Handhabe. Bruder 
Cosmas. 
FIGUR 2. 
Ein Zangenleiter (Gorgeret) , von 
der Seite. 
FIGUR 3. 
Desselben Rinne, die mehr kantig, 
als rundhohl ist. 
FIGUR 4. 
Desselben gewólbter Rücken mit 
einer Furche. Leber. Wallner. 


K 
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FIGURA 5. 

Conductor scindens, Gallis gorge- 
ret tranchant, more Britannorum. Che- 
selden. Douglas. 

FIGURA 6, 

Conductor novus Anglorum, scin- 
dens. Bell. 

FIGURA 7. 

Forceps recta majoris speciei. 


FIGURA 8. 
Superficies lateralis forcipis curvae. 


Nota. Omnes tales oportet interne 
glabras esse. 


FIGURA 5. 

Forceps speciei fortissimae, cujus 
brachia dentibus acutis cochleatis a) 
instructa sunt , ad diffringendos calcu- 
los majorés. b) Eadem ope cochleae 
alaris in crure masculino fixae, et foemi- 
neum penetrantis, dividi et conjungi po- 
test. c) Hamustransversus, crus foemi- 
neum penetrans, mobilis, in cochleam 
desinens. d) Annulus cruris masculini 
hamulum recipiens. e) Cochlea alaris , 
ope cujus crura et brachia divaricari 
aut adduci, et calculus successive com- 
minui potest; ob vincturam b. c. ambo 


crura divelli, seorsim ad calculum ca- 


FIGUR 5. 
Ein schneidender Zangenleiter 
(Gorgeret tranchant). nach englischer 
Art. Cheselden. Douglas. 
FIGUR 6. 

Der neue englische schneidende 

Zangenleiter. Bell. 
FIGUR y. 

Eine Steinzange von der gröfsten 
Gattung. 

FIGUR 3. 

Ein Seitentheil einer krummen Stein- 
zange. 

Anmerkung. Alle dergleichen Zan- 
gen mülfen in der Aushöhlung rauh 
seyn. 

FIGUR و‎ 

Eine Zange der stärksten Gattung, 
deren Arme mit scharfen eingeschraub- 
ten Dornen a) versehen sind, zur Zer- 
theilung der gröfseren Steine. b) Ein 
am männlichen Theile befestigter den 
weiblichen durchdringender Flügelfift, 
um beyde Theile zu trennen oder zu 
verbinden. c) Ein durch den weibli- 
chen Schenkel gehender, beweglicher, 
querlaufender Haken, der sich in die 
Arbe des männlichen Schenkels d) ein- 
hängt, und an dem Ende in eine Schrau- 
be ausláuft. d) Die vierekige Arbe des 
männlichen Schenkels, die den Haken 
von c) aufnimmt. e) Die Flügelschrau- 
benmutter, mittels welcher die Schen. 
kel eröffnet , oder zusammengezogen , 
und der Stein allmählig zertheilet wer- 
den kann. Vermöge der Bindung b. c) 
kann das Werkzeug zerlegt, und jeder 


iter 
cher 


nde 


pessendum adplicari, intusque rursus 


conjungi possunt. 


FIGURA 10. 

Cannula cum disco, latere utroque 
secundum decursum et longitudinem 
ad lineas octo fissa. 

FIGURA rm. 

Culter acie duplici , conicus, in api- 
ce nodulatus, manubrio arbitrario , 
cannulae fig. 10. concordans. 

Usus. Ad discindendum, si opus, e 
latere utroque sphincterem vesicae. In 
adplicatione hujus cannulae fig. 10. 
opus est, ut prius vel cathetere, vel 


candelula immissa repleatur. 


TABULA XXIIL 
PRO AMPUTATIONE, 


FIGURA 1. 
Tornaculum duplici lamina aurichal- 
ceaforti, opposita constans , quas inter 
axis chalybea fissa , mobilis sita est. a) 
Cochlea Archimedis, vulgo perpetua. 
b) Rota dentata axi mobili affixa , co- 
chleae infibulata, ope cujus rota et axis 
moventur, c) Vinculum forte textum, 
unam ulnam longum , fissuram axis pe- 
netrans, et in rotatione eam obvol- 
vens, fine uno fibula instructum. d) 
Lamella mobilis aurichalcea cum pul- 
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Theil einzeln an den Stein gebracht, 
und dann inwendig an demselben wie: 
der vereiniget werden. 
FIGUR 1o. 

Eine langliche , zugleich geplattete 
runde Rohre, welche beyderseits 6 
bis 8 Linien lang gespalten ist. 

FIGUR 11. 

Ein zweyschneidiges Knöpfelmes- 
ser, das in die vorhergehende Róhre 
schliefset. Beyde sind zu gebrauchen , 
wenn der Blasenhals bey Frauen bey- 
derseits zu trennen vorkommt. Um 
aber die Röhre Fig. 10. gut anzuwen- 
den, mufs man diese vorher mit einem 
wohlschliefsenden Katheter oder Bou- 


gie gut füllen. 
PLATTE XXIIL 
ZUR GLIEDERABSETZUNG. 


FIGUR i. 
Eine aus starkem Messing, und in 
Winkel gekrümmter Platte bestehen- 
de Aderpresse, worin ein gespaltener 
beweglicher Wellbaum befindlich ist. 
a) Die Schraube ohne Ende. b) Ein 
Zahnrad, das an dem Wellbaume be- 
festiget ist, und in die Schraube a) ein- 
greiffet, vermóge deren beyde in Be- 
wegung gefezt werden. c) Ein gewirk- 
tes, cine Elle langes Band durch den 
Wellbaum gezogen, und in der Dre- 
hung denselben umwindend, hat an ei- 
nem Ende eine Schnalle. d) Eine ge- 
ohrte messingene Platte, die"mit einem 
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villo laneo subsarcinato , auricula in- 
structa, quam vinculum e) penetrat, 
pro comprimendis minoribus arteriis. 
In basi tornaculi lamina cum forami- 
ne rotundo 3. 4. linearum adest pro re- 
ceptione clavi fig. 9. 


FIGURA 2, 

Clavis cochleae , quae amoveri po- 
test. 

FIGURA 5. 

Lamina aurichalcea major , cujus ad- 
positione basis tornaculi, si necesse, 
major fit. a) Clavus foramini baseos 
concordans. bb.) Duae lamellae pro- 
minentes a latere, quae impediunt 
dislocationem tornaculi. 


Nota. Similes laminae suppositi- 
tiae ex cornu quoque parari possunt, 
variae magnitudinis. 

FIGURA 4. 

Tornaculum vulgare ex cornu, vel 
duro quodam ligno, extremitatibus 
sulcatis, ope ligulae loco suo fir- 
mandum. Morel, 


FIGURA 5, 
Vinculum sericeum, aut laneum 
convolutum ad fig. 4. 
FIGURA 6. 
Pulvillus mediocris magnitudinis co- 
rio obductus pro fig. 1. 4. 


ledernen mit Wolle gefüllten Polster 
gefüllet ist. 

Nutzen. Zur Zufammendrückung 
der kleineren Schlagadern. 

Anmerkung. An der Grundplatte 
befindet sich eine drey Linien grofse 
Öffnung, um den Stift von der Platte 
Fig. 3. aufzunehmen. 

FIGUR 2. 

Der Schlüssel dazu, welcher abge: 

nommen werden kann. 
FIGUR a 

Eine messingene Platte von grofse- 
rer Gattung ‚vermöge welcher der Bo- 
den des Geháuses an der Aderpresse 
vergrölsert werden kann. a) Ein Stift, 
der mit dem Loche des Bodens über- 
einstimmt. bb) Zwey befestigte Platt. 
chen, die hervor ragen, damit der Boden 
nicht glitschen, und seitwárts sich be- 
wegen kónne. 

Anmerkung. Dergleichen Unterle- 
gungs- oderV ergrófserungsplatten kön- 
nen auch aus Horn gemacht werden. 

FIGUR 4. 

Der gemeine von Horn oder festem 
Holze gedrehte Knebel mit gefurch- 
ten Enden, um denfelben vermóge ei- 
nes Bándchens an dem nóthigen Stand- 
orte zu befestigen. Von Morel. * 

FIGUR 5. 

Das zusammen gerollte gewirkte 

Band zu Fig. 1. 
FIGUR 6. 

Ein gefütterter lederner Ballen von 

mittlerer Gröfse zu Fig. 1. und 4. 
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FIGURA 7. 
Culter Anglorum amputatorius. 


Bell. 


FIGURA 8. 

Culter utrinque scindens lanceifor- 
mis pro discindendis musculis et liga- 
mentis interosseis. 

FIGURA. 9. 

Serrula oblonga , cujus dentes alter- 

natim extrorsum nonnihil versi sunt. 
FIGURA 10. 

Compressorium cruciatum Plattne- 
ri, in centro articulatum , in extremi- 
tatibus nodulis instructum, a Plenk 
emendatum. 

FIGURA 11. 

Compressorium ex subere, quod 
sulco, pro arteriae distensae magnitu- 
dine , vario donatum est. 

FIGURA. 12. 

Idem a parte superiori foveola in- 
structum , pro cono cochleari fig. 10. 
recipiendo. Leber. 

FIGURA 13. 

Compressorium arteriarum infraco- 
stalium. a) Facies anterior, b) lateralis 


curvatura. Littre. 


TABULA XXIV. 
SPECIES SIPHONUAM, 


FIGURA 1. 
Sipho anatomicus aurichalceus , me- 
diae speciei, cum operculo quadrato 


ope cochleae firmato ; manubrio pistilli 
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FIGUR 7. 
Das englische Absetzmesser. Bell. 


FIGUR 8. 

Das gespitate beyderseits schnei- 
dende Messer, zur Durchschneidung 
der Zwischenknochenmuskeln. 

FIGUR o. 

Ein langes, doch kleines Saglein , 

dessen Záhne geschrankt sind. 
FIGUR 1o. 

Der Plattnersche von Plenk verbes» 
serte kreuzfórmige Armbugschlag- 
aderdrücker. 


FIGUR 11. 

Die aus Korkholz von unten nach 
der Gröfse der Schlagadergeschwulst 
gerinnte Platte. 

FIGUR 12. 

Dieselbe von oben vertiefet, um die 
Schraube von Fig. 10. aufzunehmen. 
Von Leber. 

FIGUR 15. 

Der Schlagaderdrücker in Ver- 
letzung der Rippenschlagader. a) Die 
Gestalt von vorne; b) von der Seite. 
Littre. 


PLAFIEErRXIV 
SPRITZENGATTUNGEN. 


FIGUR 1. 
Eine anatomische messingene Spritze 
von mittlerer Grófse sammt dem vier- 


kantigen Aufsatze. Die Handhabe ift 
L 
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transverso oliviformi, pistillo aeque 


aurichalceo, embolo ex subere parato. 


FIGURA 2. 

Clavis pro firmandis operculis et tu- 
bulis duplex. a) Exscissura quadran- 
gularis pro receptione operculi fig. 1. 
b) Exscissura sulcata pro firmandis tu- 
bulis majoribus et minoribus. c) Cavi- 
tas cochlea clausa pro asservandis variis 
filis metallicis ad tubulos obstructos 
reserandos. 


FIGURA 3. 
Cannula speciei minimae. 


FIGURA 4. 
Cannula major. Ambae tubulo oper- 
culi fig. 1. adaptandae. 


Nota. Habentur variae magnitudi- 
nis et curyaturae, 


FIGURA 5. 
Epistomium osseum tubulo conifor- 
mi, superius pro receptione aliarum 
cannularum adaptandum, inferius cavi- 
tate caliciformi pro adplicatione vesi- 
cae vitulinae, vel elasticae. 
FIGURA 6. 
Conus similis recipiens absque epi- 
stomio , ex stanno. 
FIGURA 7. 
Operculum cochlea instructum. pro 
fig. 6. 
FIGURA 8. 
Epistomium. durabile cum tubo 


querolivenfórmig. Der Stópsel ift aus 
Korkholz gedrehet, um weniger nach- 
zugeben. 

FIGUR 2, 

Der Schlüssel zu Fig. 1. a) Ein vier- 
eckig ausgelchnittenes Ende, um den 
Aufsatz zu fassen. b) Ein Ausschnitt 
fammt Furche an dem zweyten Ende, 
um die Stäbe der gröfseren und klei- 
neren Röhren feft zu halten. c) Die 
verschraubte Hohle desselben, welche 
verschiedene Drahtfáden zur Reini- 
gung der verstopften Röhrchen enthält. 

FIGUR a 

Ein Gefäfsröhrchen von der feinten 
Gattung. 

FIGUR 4 

Ein dergleichen gröfseres, welche 
beyde auf den Aufsatz von Fig. 1. gut 
schliefsen. 

Anmerkung. Man hat dergleichen 
von verschiedenen Gröfsen und Krüm- 
mungen. 

FIGUR 5, 

Ein beinener Wechsel sammt koni- 
scher Róhre und dem Blasenbecher, an 
welchem eine Blase, oder elastische 
Flasche befestiget werden kann. 


FIGUR 6. 
Ein dergleichen aus Zinn, ohne 
Wechsel. 
FIGUR 7. 
Ein Schraubendeckel zu Fig. 6. 


FIGUR a 
Ein dauerhafter Wechsel sammt der 
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conico, et calice e metallo pa- 
ratis. 
FIGURA 9. 
Cannula pro enematibus optimae 
formae; crassiores praeferendae sub- 


tilioribus. 


FIGURA 10. 

Cannula stannea, quatuor constans 
partibus, quarum tres cochlea firman- 
tur. a) Cavitas baseos, quae tubis fig. 
5. 6. 8. concordat; b) cavitas partis 
inferioris primae divisionis quatuor li- 
nearum, recipiens globulum exactissi- 
me replentem eburneum. c) Cavum in- 
ferius secundae partis, pro fluctuatio- 
ne globuli paulo amplius. Itaque hic 
quatuor exscissurae conspiciuntur, cru- 
ciatim sitae, quarum ope fluida antror- 
sum libere promoventur, non item re- 
gurgitare valent, ob dicti globuli exa- 
ctam undique contiguitatem. d) Con- 
junctio partium b. c. e) Conjunctio can- 
nulae cochleatae, cui varia forma da- 


ri potest. 


FIGURA 11. 

Cannula uterina, vel vaginalis , 
quae tubis conicis fig. 1. 5. 6. 8. ad- 
aptari potest, cujus curvatura ab indi- 
catione dependet. 

FIGURA 12. 

Sipho ordinarius pro injectionibus 
variis, et baptismo. Cannula hujus 
paulo crassior reliquis. 
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konischen Róhre und dem Becher aus 
Messing. 

FIGUR a 

Eine Klistierróhre von der besten 
Art. 

Anmerkung. Die grófseren sind den 
kleinern in allen Fállen vorzuziehen. 
FIGUR. 10. 

Ein zinnernes Rohr, das aus vier zu- 
sammen geschraubten Stiicken beste- 
het: a) Die Hohlung, welche,auf die 
konischenRöhren Fig. 4.6. 8. schliefset. 
b) Einerunde Aushöhlung von vier Li- 
nien, in welcher eine gleich grofse 
elfenbeinerne Kugel Raum hat, und 
die anstatt eines Deckels dienet, da- 
mit die Luft zu dem Enthaltenen nicht 
dringen könne. c) Der zweyte Theil, 
worin eine eben solche etwas tiefere 
Aushöhlung ist, damitdas obige Kü- 
gelchen fpielen ‘könne, wo zugleich 
vier Seitenfurchen eingeschnitten sind, 
die sich mit der allgemeinen Röhröfl- 
nung verbinden, damit die Luft, und 
die enthaltene Feuchtigkeiten heraus, 
nicht aber hinein fliefsen können. d) 
Die Vereinigung von b. c.) e) Die 
Vereinigung verschiedener Röhren. 

FIGUR nı. 

Ein Mutterscheiderohr, welches auf 

die konischen Röhren Fig. 1. 5. 6. 8. 


passet. 


FIGUR 12 
tine glatte Tauf - Mund - oder 
Wundspritze mit einem etwas dickern 
Rohrchen, als die gewöhnlichen sind. 
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FIGURA 1g. 

Epistomium cum duabus cannulis 
pro extrahendis fluidis variis e cavo 
pectoris, a) Cannula pectoralis. b) Can- 
nula eyacuans. c) Cannula recta, quae, 
si opus, loco a) firmari potest. d) Epi- 
stomium alare, cujus perforatio semi- 
cruciformis est, ad modum literae T, 
lateraliter posita. Leber. 


FIGURA 14. 
Siphunculus vulnerarius cum can- 
nula. 
FIGURA 15. 
Tubulus coniformis adaptandus ca- 
theteribus. 
FIGURA 16, 
Tubus longior ad fig. 14. 
FIGURA 17. 
Sipho cylindriformis uterinus, ex- 
tremitate obtusa, diversimode perfo- 
ratus. Thebesius. 


TABULA XXV. 
OBSTETRICIA, 


FIGURA 1, 
Forceps anglica optimae formae. 
Levret. 
FIGURA 2. 
Vectis duplex ope articuli in medio 
componi potest, atque sic meticulosae 
parturienti occultari. a) Vectis rectior 


gewendet werden kann. a) Der gera- 


FIGUR 15. 

Ein Aufsatz sammt Wechsel und 
zwey Röhren der Brufisaugspritze. a) 
Das Rohr für die Hohle; b) das Rohr, 
welches die eingezogene Feuchtigkeit 
nach aufsen leitet, c) eingerades Rohr, 
welches nach Erfordernifs anstatt der 
Fig. a) befestiget werden kann. d) Der 
mit drey Offnungen in halben Kreuze 
(T) versehene Wechsel. Leber. 

FIGUR 14. 

Eine Aleine Mundspritze sammt 
dem Rörchen. 

FIGUR ay. 

Ein kegelförmiges Röhrchen, beson- 
ders für die Mündungen der Katheter. 
FIGUR ı6. 

Ein langes Röhrchen zu Fig. 14. 

FIGUR ı7, 

Eine walzenförmige Mutterspritze, 
nach Thebesius; an dem ftumpfen En- 
de verschieden durchgelöchert. 


PLATTE XXV. 
GEBURTSHÜLFE. 


FIGUR 1. 
Die englische Zange nach der ge. 
genwártig besten Art. Levret. 
FIGUR 2. 

Der doppelte Hebel, welcher vermo- 
ge des in der Mitte angebrachten Ge- 
windes (Charniere) zusammen gelegt, 
und also bequem getragen, auch oft 
ohne Bemerkung der Gebarenden an- 
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pro dimovendo capite altius adhuc sito. 
b) Magis incurva et latior pars ve- 
tis, qua caput in cavitate pelvis situm 
promovetur. Circumstantiae indicant 


usum hujus vel alterius. 


FIGURA 3. 

Forceps recta fortis. a) Brachia co- 
chleariformia , dentibus instructa, pro 
partibus firmandis. b) Articulus ad in- 
star forcipum lithotomiae contusiones 
evitandi gratia. c) Annulus manubrii 
pro pollice. d) Hamus brachii alterius 
pro manu et reliquis digitis. 

Usus. Ad relictas partes varias, ut 
ossicula etc. , extrahendas, a Puzos in- 


yenta. 


FIGURA 4 
Acus punctoria ope fili elastici spi- 
ralis cannula et cylindro occulta. aa) 
Duae alae cylindri laterales ad figen- 
dum manubrium. 
Usus. In perforatione tunicarum ut 
hydrocephalo; mutuata a Frid. 


FIGURA 5. 
Uncus duplex. a) Curvatura major 


et fortior, ligno duro munita, quod 
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dere und schmälere Hebel mit erha- 
benen Rándern, um den noch hoch 
fiehenden Kopf fassen zu können. b) 
Der mehr gebogene, breitere, und 
glatte Hebel, mit welchem der in der 
Beckenhóhle steckende Kopfleicht ge- 
fast, beweget und herausgebracht wird. 
Übrigens zeigen die Umstánde den Ge- 
brauch des einen oder andern an. 

FIGUR 3. 

Eine gerade starke Zange. a) Die 
Mündung ist löffelförmig, hohl und 
raspenformig gezacket, um den gefafs- 
ten Theil fest zu halten; b) der Schlufs 
ist nach der Art der Steinzangen, da- 
mit nicht andere Theile gequetschet 
werden; der Ring an einem Arme der- 
selben fiir den Daumen; d) der Ha- 
ken an dem zweyten für die Hand, 
und die úbrigen Finger. Diese dienet 
verschiedene zurückgebliebene Stü- 
cke, Knochen u. s. w. herauszubrin- 
gen. Entlehnt aus dem Kopfzicher des 
Füzos. 

FIGUR 4. 

Die verborgene Abzapfnadel. aa) 
An dem Gehäuseröhrchen sind zwey 
Lappen zur bessern Haltung des W erk- 
zeuges angelóthet; inwendig ist eine 
gewundene Drahtfeder, die den ste- 
chenden Dorn zurück in die Röhre 
ziehet. Entlehnt von Friedrich Nuzen. 
Zur Durchbohrung der Hiiute des 
Wasserkopfes. u. s. w. 

FIGUR 5. 

Der doppelte Geburtshaken. a) Dex 

weitere und stárkere Theil mit einem 
M 


46 


separabile est, simulque manubrio ser- «festen Holze gefüttert , so zugleich ei- 
vit, sic et minor uncus instrui ligno ne Handhabe bildet. Und eben so 
potest, quod reliquis modis involutio- kann auch der kleinere bereitet wer- 
num praeferendum. Smellie. den, welches besser als alle Umwick- 
lungen ist. Smellie. 
FIGURA 6, FIGUR 6. 
Perforatorium forficiforme. Mau- Das scherenfórmige Werkzeug, 
riceau. nach Mauriceau. 
FIGURA 7. : FIGUR y. 
Clavis pro conjunctione alarum. Der Schliissel zu dem Reibstifte dex 


englischen Zange. Fig. 1. 
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ZUG ABE. 


Un sich im Nothfalle einige kleine Werkzeuge selbst verferti- 
gen, oder auch die angelaufenen oder rostigen reinigen zu kón- 
nen, ist der Schraubstock, die Globen, gróbere Vorfeilen, 
und englische Schlichtfeilen nothwendig. 

Einem mit Sand- und Öhlsteinen rein geschliffenen Stahle 
gibt man die Politur: Z. B. man nehme 6 Quintel Stahlkalk, und 
Zinnkalk vulgo Zinnasche 2 Quintl, reibe beyde Stücke zu- 
sammen in eine Glasschale mit gutem Branntweine. 

Die Eisenstücke können eben auf obige Art polirt werden, 
dennoch werden sie nach dem matten, doch reinen Schleifen 
mit dem Gärbstahl, oder Polirstahl, Achat, Blutstein, mit 
Wolfs- und Hundszáhnen vermittelst der Seife gegláttet, den 
blanken Glanz gibt ihnen der in Branntwein aufgelóste, unge- 
lóschte Wienerkalk, welcher in wohlgeschlossenen Gefalsen 
1000 Meilen Weges verführet wird. 

Zur Reinigung angelaufener, fleckiger und rostiger Stahl- 
und Eisenstücke gehóret der gróbere oder auch fein gepul. 
verte mit Ohl vermischte Schmergel. 

Gold , Silber, Kupferflecke und Makeln erfordern geschlamm- 
ten Bims, Linden-Kohlenstaub, Trippel, gebrannte und ver- 
kalkte Knochen. 
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Ebenholz und andere indische Hölzer, Horn, Fischbein, 
Schildblatte, Schildkröte, Elfenbein, Knochen, Perlenmutter, 
werden nach dem Feilen oder Abziehen mit Schaftheu , vulgo 
Schachtelhalm mit Wasser also nals geebnet, dann mit Bims- 
stein, Trippel, letztlich aber mit einem, mit Seife und Schafs- 
knochen bestreuten, und beschmierten Leder geglänzet. 
NB. Zu verschiedenen Metallen und Materien, bedienet 
man sich zur Politur auch anderer, von verschiedenen Mei- 
stern als ein tiefes Geheimniís: gehaltener Mittel. Z. B. der 
auf glühende Kohlen bis zur Röthe, folglich zu rothen Kalk 
gebrannte Schmergel, welcher sehr leicht und fein zerreib- 


lich ist. Ferners das gebrannte Kupfer, der Eisensafran, die 


Kreide, das Spanischweis, Englischroth, der Todtenkopf 


des Scheidewassers. Caput mortuum Aquae fortis etc. etc, 
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TAB. 


XIX. — 
XIX. — 


XIX. o7 
AM UT 
II. 


e Heen 


o‏ اگ 
Mh Sr‏ 


Sr‏ ران 


XXIII — 


L — 
VUELA 


XXIL 
XXIL 


AVI, ET 


AA = 


bi — 


XVI = 


CH چون‎ 


FIG. 


10. 


15, 


4: 


AUTHOR, 


Leber, 


Fried. 


Bell. 
Botalli. 


Galeni, 


Leber. 


Littre, 


Willis. 


Morellus 


e 


Nro, 


38. 


39- 


40. 


4l, 


51 


BZ 


. Catheter ex resina pm H; ar zkatheter. Algali 


Bialconrectius pyulcon, syringa puri evacuando 
destinata. Brustsaugspritze. Syringue d'argent 


pour la poitrine. ` . : . > 
Canula apposititia syringis Annas Anelsspritze. 
Aufsatzróhrchen. Siphon d'argent. . were 


Cannula ligni olivacei duplici canali. Olivenholz- 
Doppelróhre, Tuyau de bois d'olive. ~. 

Canula crinalis aurea, specilum crinale aureum. 
Goldenes Thránenfistelróhrchen. Cannule d'or 
pour la fistule lacrymale. : 

Canula alata simplex. Flügelróhre zur Ahbim 
dung der Polypen. Tuyau d’argent avec le 
fil propre a la ligature des aniypeb , : 

Cannula duplex pro polypis. Doppelte Polypróh- 
re, Tuyau d'argent double pour les poly pes. 


D 


Cannula ad polypos faucium, et haemorrhagiam 
narium. Polypenróhrchen mit einer Springfe- 
der, das Nasenbluten zu stillen. Cannule a 
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helfenbeinernesgeháuse.. Une boite pour Pai- 
guille oculaire . : . 


y Capsule sive pyxis pro pide in feti Höllen- 


steinbehältnifs. Porte- pierre infernale. 
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rum. Anatomischer Haken. Un crochet. à 


141, Helcyster vid. Embryulcus unco duplici, 


142. Hypalciptron , spathula pro emplastris. Pflaster- 
spatel, Spatule pour les emplátres. . " 


143. Incus duplici cornu, Ambos, Enclume bicorne. 


144. Instrumentum cochleariforme oculare. Augen. 
= SA 
lóffelchen. Curette pour nettoyer Je crystallin. 


145, Instrumentum cribriforme pro specillis crinali- 
bus. Siebfórmiger Sondenleiter des Thránen- 
ganges. Placque crinale. : . : : 


146, Instrumentum pro fistula ani ad instar forficis 
uno brachio scindente, altero specilliformi, 
Fistelwerkzeug gleich einer Schere. Instru- 
ment pour la fistule de l'anus, ras E 
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147. Itinerarium, sive specillum conductorium speciei 
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La plus grande sonde. . s " i 09 9 T Rau. 
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j creuse, . A 1 ; S " . XXI. — 4. 
150. Itinerarium cochleariforme. Lóffelfórmiger Sucher. 
a Pouton à créte. , j ۹ ^ k TASER a 8. 
151. Lamina cribriformis ad piscandum in cavo narium 
specillum crinale. Siebfórmiger Thránengangs- 
f Sondenleiter Placque á trous, : A ۴۰۰۴ کا 10ای‎ 10. Leber 
152. Lamina aurichalcea tornaculi, Messingene Platte der 
Aderpresse, Placque du tourniquet. , XXHL — 3. 
153. Lamina ferrea corio obducta, Lederner Ballen der 
Aderpresse. Placque pour compression des , 
arteres. A : : i : a 09... = 6. 
154. Lanceola germanica. Lanzette nach deutscher Art. 
) Lancette à absces. : A ; A JSEVHL = 6, 
155. Lanceola italica, Aderlafs-Lanzette. Lancette pour 
| saigner. . ۱ ۰ . . . . UID. s bt 
eim, 156. Lapidillum duplex. Doppelter Sandlóffel. Lapidille ( VI. — 7: 
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158. Linea spiralis, sive helicatorni tornatorii. Schraub- 
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I H D D 
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ER ۱ 1 > 
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166, Manubrium trepani, Trepans Bogengriff. La man- 
che du trépan, , " S 1 A " 


167. Manubrium cochleatum torni. Dreylbohrers Hand- 
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Perforator sagitti formis trepani. Pfeilfórmiger 
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183, Pes caprinus duplex , 


sive rhizagra cum dentar- 
fs, in Gestalt eines Uber- 


paga mobili. Geilsf 
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V 184. Pes caprinus duplex cum dentarpaga fixa, sive 
eryphus. Doppelter Geifsfufs, Pied de biche 


double. . e . d ‘ . á A 
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Geifsfufs. Pied de biche simple. . ` : 


186. Phlebotomus elasticus resiliens. Aderlafsschnepper 
sammt dem Eisel. Phlebotóme élastique. 


187. Praelum arteriae sulcatum, Korkholz , gerinnte 


Platte. Une compresse de liege. . r i 


188. Praelum arteriae. infracostalis, Rippenschlagader- 
drücker. Compresse d'artere intercostale, : 
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189. Praelum quatuor brach 


fórmiger Armbugschlagaderdrücker. Tourni- 
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190. Praelum sive tornaculum cum cochlea infinita. Ader- 
, presse mit der Schraube ohne Ende. Tourniquet 
avec un écrou, S > ` : , ; 


191, Pulvillus tornaculi. Ballen zur Aderpresse, Pelote 
du tourniquet. : : : F 


192, Pyulcon, syrinx pectoralis ad pus evacuandum, 
Brustsaugspritze. Seringue d'argent pour la 
8 5 5 


poitrine. 3 i - h i : f 


193. Raspatorium, scalprumrasorium. Schabeisen. Gra- 


rd, y 
194. Receptaculum specillorum, Sondenklóbchen. Porte- 
sonde, . 5 . Y : ; : S 
195. Receptaculnm specillorum cribriforme, Thránen- 
gangssonden-Aufnehmer. Placque à trous. : 
u. 196. Retinaculum cochleiforme, Schraubstifte der 


Schlundzange. Clavette d’acanthobole. 


i 197. Retinaculum anglicum magnum. Galanteriearbeiter- 
Schraubstock, Un étau à vis de serrurier. . 


198. Retinaculum manuale, Handschraubklóben. Un étau 
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Retinaculum arteriae articulare. Schlagaderhaken 
zum zusammenlegen, Une agraffe pour les ar- 


teres. 4 " n " " " D . 


Retinaculum annulare pro firmandis cruribus osta- 
grae. Schlundzange-Schubring. Une navette ou 
anneau d'acanthobole. . ` t : d 


Rhizagra , seu pes caprinus simplex. Einfacher Geifs- 
fufs. Pied de biche simple. . > . : 


Rhizagra ad latus osculo parumper incurvo, Kleine 


Zahnzange. Un davier. S ^ S 5 


Scala policaris. Zollstab von sechs Zoll. Mesure 


à six pouces, S A E A ; ; 


Scalpellum acie convexa Wölbschneidendes Messer. 


Scalpel a dos. : d : : a - 


Scalpellum anatomicum articulare. Anatomisches 
Messer zum zusammenlegen. Scalpel à deux 
tranchans pour l'ouverture des cadavres. ; 


Scalpellum rectum, Geradeschneidendes Messer. 
Bistouri droit. 4 n : e T ^ 


Scalpellum]amina incurva. Flachgebogenes Scalpel. 
Bistouri courbe sur le plat. . : , ^ 


Scalpellum lenticulare. Gerades Messer mit stumpfen 
Knópfchen. Bistouri à bouton. e ۹ . 


Scalpellum occultum. Gefchlofsenes Steinschnittmes- 


ser, Bistouri caché. 1 7 d 3 k 
Scalprum , sive radula. Schabeisen, Gratoir, . à 
Scalprum periostei vid. cnestron. Beinhautschaber. 
Scopula setacea. Borstenpinsel, Une brosse, 
Serra arcuata. Bogenságe. Une scie. . E y 


Serrae arcuatae contus. Bogensägeschenkel. L’anse 


dela scie. A > ۲ : ^ K 


Serrula arcuata horologiariorum. Uhrmacherság- 


lein, Une scie à main. , t U - ۱ 
Serrula margine semilunari, Halbmondfórmiges 
Ságlein, Une scie à cOté-semilunaire, ; 
Serrula parva oblonga. Gerades kleines Ságel. Scie 
petite à cràne. : : s . ` 


Sipho vaginalis ad latus flexus, Mutterscheiderohr, 
P 5 


Siphon pour la matrice. 2 : : F 
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Sipho syringae uterinae. Walzenfórmige Mutter- 
spritze. Siphon pour la vagine. i 4 


. Sipho anatomicus. Anatomische Spritze... Siphon 


anatomique. . : N 1 4 ; ; 


Siphunculus argenteus Anelii, Anels silbernes Röhr- 
chen, Siphon d’Anel. . : : - 


Spatula ad linguam deprimendam, glossocatochus. 
Mundspatel. Abaisseur de la langue, ; 


. Spatula pro emplastris , hypalciptron. Streichspatel. 


Pflasterspatel, Spatule pour les emplatres. 


Spatula italica cum volsella elastica. Spatel sammt 


Federzánglein. Spatule avec une pincette éla- 


stique. + N ` . » 2 e d 


Spatula pro separatione durae matris. Hirnspatel, 
Spatule à crane. $ ; : $ ; i 


Speculum oris , dioptra, apertorium , sive dilatato- 
rium oris. Mundspiegel. Dilatatoire dela bouche. 


Specillum pro fistula ani. Afterfistelsonde. Sonde 
pour la fistule de l'anus, : E y 1 


Specillum cochleatum, Eine Schraubsonde. Sonde 


brisée., ; à à : 1 A 4 I 


Specillum coniforme. Kegelfórmige Sonde. Sonde 


conique, n d T : y d d 


. Specillum crinale. Eine Haarsonde. Sonde crinale. 


. Specillam longum curvum. Lange krumme Sonde. 


Sonde courbe. i S K e ; E 


2. Specillum sulcatum. Blasensonde, Sonde creuse. 


. Stilus, sive specillum ex osse.balaenae. Mit Knö- 


pfel versehene Plakfischbeinsonde, Sonde de 


seche á bouton. ; i d , i 7 


Stilus argenteus vel'chalybeus capillaris, Silber- oder 
Stahlhaarsonde, Petit stilet pour les points la- 


crymaux, ° e D D D D $ 


. Stilus argenteus , lingua avis dictus, graecis ancy- 


lomele, Vogelzungensonde. Sonde crénele.. . 


Stilus argentqts sulcatus, Silberne kohle Sonde. 
Sonde creuse d'argent, ^ . : ; STT 
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237. Stilus cupulato nodosus. ` Silberne Doppelsonde 


oder Karpeyschraube. Style á vis et 4 bouton. 


238. Strombulus, sive belulcum. Kugelzange. Tire- 
bales, | ; 5 S 3 : 


239. Suber sulcatus. Korkholzplatte gefurcht. Une com- 
presse de liege. |. ; i i e 


240, Subula, perforator ossis unguis, Ahle in hornenem 
abgefetzten Háfte, Un burin. . 


241. Syringotomus regius, Franzósisches Fistelmesser. 
Bistouri royal, : : è e i ; 


242. Syringotomus anglicus. Englisches, Fistelmesser, 
Bistouri anglois pour la fistule de Panus, . 


243. Syrinx Anelii. Anels Spritze. Seringue d'Anel. ' . 


244. Syrinx pro extractione puris ex cavo pectoris, pyul- 
con graecis \ dicta, Brustsaugspritze, Seringue 
pour la poitrine. | , : d k ; x 


245. Syrinx pro injectionibus in fauces. Mundspritze, 
Seringue pour la bouche, . SM . 


246. Syrinx pro vulnerum injectione, Wundspritze. Se- 
ringue pour les plaies. . e i , e 


247. Syrinx uterina, metrenchyta, Gebährmutterspritze. 
Seringue uterine, . ۰ RA : : 


248. Syrinx pro baptismo conferendo, Taufspritze. Se- 
^. ringue pour le baptéme. amine 


249. Syrinx anatomica, Injectionsspritze. Seringue pour 
l'usage anatomique, : e i j i 


250. Tenaculum argenteum palpebrarum. Silberner Au- 
genliedhálter. Tenette de la paupiere. , è 


251. Tenaculum pro perforatione auricularum, vid. for- 
ceps auriculae, Ohrzwänger, Pince d'oreille, . 


252. Tenaculum specillorum. Sucherklébchen. Porte- 
sondes. e . . . . 


. 


253. Tenaculum acus, Nadelhalter. Porte - aiquille. . 


. Terebella manualis, Beinschrqube, Tire - fond. 
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255. Terebella tornatorum, Dreylbohrer. Un burin, . | 


256, Terebratorium manuale. Handbohrer, Un foret. . 


257. Trepanum cunciforme, abaptiston veterum, Kol- 
benartiger Aufsatz, Trépan perforatif, . 


258, Trepanum exfoliativum simplex. Abschellungsauf- 
satz. Trépan exfoliatif. " y 1 d 


259. Trepanum exfoliativum triplex. Dreyschneidiger 
Aufsatz. Trépan à trois tranches, : 7 


260, Trepanum cylindriforme. Cylinderfórmige Trepan. 
Tréphine, SE ۰ ` ; à " 


261. Trepani corpus. Trepanbogen, La manche du 
trépan. . . ' : " . à 


262. Tripes elevatorium cranii. Dreyfüfsiges Hebezeug. 
Élevatoire à trois pieds. d 3 : 


263. Tubus anatomicus. Blasrohr. Un tuyau anatomique. 


264. Tubulus, sive pyxis pro lapide infernali. Hóllen- 
steinbehiltnifs. Porte-pierre infernale. . : 


265. Tubuli, sive cannulae syringi anatomicae adjun- 
gendae. Verschiedene Röhrchenaufsätze zur 
anatomischen Spritze. Siphons differens pour 
les injections anatomiqués.  . ' . x 


266. Tubulus coniformis pro receptione catheterum. Ka- 
theter kegelférmiges Röhrchen, Tuyau conique 
pour les algalis. . k d A i 


267. Tribulcon, sive belulcum pro heterogeneis vulnerum 
sclopetariorum. Persis tribulcon, tire-boun — . 


268. Uncus, ancistron veterum , hamulus anatomicus, 
Anatomischer und chirurgischer Haken. Un 
crochet, " ; S A ‘ A 


269. Urethrotomus utrinque scindens. Blasenhalsmesser, 
Urethrotome à deux tranchans, ۹ : 


270, Vectis primi generis, sive elevatorium cranii, He- 
bel der ersten Art. Elevatoire à crane. . A 


27). Vectis tripes. Dreyfilsiges Hebezeug. Élevatoire 
à trois pieds. . . ‘ . : . 
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. Vectis obstetricia duplex. Doppelter Hebel zum zu- 


sammenlegen. Vectis d’accoucheurs à plier. 


Virga balaenaria Willisii, detrusorium oesophagi, 
Blackfischbeinerner Halsstofser.. Baquete d'os 
de sèche. : 3 s R r 


Volsella ocularis. Augenkornzänglein. Pincette 
oculaire, d e : . 1 . 


Volsella oblonga resiliens , vid. acutenaculum Na- 
delhalter. Porte - aiguille. 7 : 


Volsella trochlearis. Handschraubstéckchen. Te- 


nailles a vis. z y 


Volsella pro filis carptis, Silbernes Karpiezánglein; 
Pincette pour les charpies. . A ; 1 


Vol 


élastique. 


elastica. Gefedertes Zánglein. Pincette 


Volsella rostro plano. Blattzänglein. Pince à main. 


Volsella rostro conico. Spitzzäglein. Pince ronde. 


. Volsella , sive ostagtarecurva. Krumme Halszange. 


L’acanthobole, i E 3 : : 


V olsella utraque. extremitate dentata. Doppelte 
Kornzange. Pincette - dentée. . > ۰ 

Volsella parva. Kleines Zánglein. Tenette. 

Volsellae variae formae. Anatomische Zánglein 
verschiedener Art und Grófse. Pincettes diffe- 
rentes anatomiques. ‘ 
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